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D110
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D111
D115
D160
D160
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D230
D230
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D320

D320
D320
D400
D430

Anlagen Controller / System controller

KK — Interface fir Aufnahmeplatze / KK — Interface for radiographic workstations

230V — Interface / 230V - Interface

KK — Interface fir Durchleuchtungsanlagen / KK interface for fluoroscopic systems
Masterplatine / Master PC board

Masterplatine, Stecker, Anzeigen, LED's / Master PC board, Connectors, Display’s, LED’s
Masterplatine, MeRpunkte / Master PC board, Measurepoints

Masterplatine, MeRBpunkte am Servicestecker / Master PC board, Measurepoints to Service connector

Aufnahmeauslésung vom Fernbedien Pult / Exposure release from remote control console
Wechselrichter / Inverter

Wechselrichter / Inverter

DL — Zusatz / FL attachment

Anlassgerat / Starter 2

Einschaltkreis / Power up circuit

Einschaltkreis / Power up circuit

Gleichrichter / Rectifier

lontomat PN / lontomat PN

Anschlul® 1-polige Kammer / Connection of 1-pole chamber

Heizplatine , Mepunkte / Filament PC board , Measuring points

Pult-Controller / Desk controller

Pult-Controller, Meldungen beim Selbsttest / Desk controller, Selftest-Messages
KK Interface - AP - XCS / KK interface - AP - XCS

Anlagen-Controller XCS mit D321 Signalanpassung, erweitert fur das System “ARTIS U” /
System — controller XCS with D321 signal matching, extended for “ARTIS U” system
Fehlermeldungen / Error messages

Fehlermeldungen / Error messages

KK - Interface DL / Multiplier / KK — Interface DL / Multiplier

MPL - Spannungsversorgung / MPL power supply

Steckertabelle KK1B (G1...G2) / Plug table KK1B (G1...G2)

Steckertabelle KK1B (G3) / Plug table KK1B (G3)

Steckertabelle KK1B (G4) / Plug table KK1B (G4)

Steckertabelle KK2 / Plug table KK2

Steckertabelle KK1A (G1...G2) / Plug table KK1A (G1...G2)

Steckertabelle KK1A (G3) / Plug table KK1A (G3)

Steckertabelle KK1A (G4) / Plug table KK1A (G4)

Steckertabelle K10 / Plug table K10

Steckertabelle SK110 / Plug table SK110

Steckertabelle K1 / Plug table K1

Steckertabelle ASK1 / Plug table ASK1

Steckertabelle KK16 / Plug table KK16

Steckertabelle KK17 / Plug table KK17

Kompatibilitatsliste / Compatibility list

Kompatibilitatsliste / Compatibility list
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Allgemeine HINWEISE, ANMERKUNGEN / GENERAL INFORMATION, NOTES

*
10/3B
10/3C
*2 10/2B
*3 30/4B

*4 11/2A,B,C

*5 11/1A,B,C

*6 32/1D

*7 11/1A,B,C

*8 5/3C
*9 24/2D
24A/2D
34/4A

*10 11A/3C,D

*11 11/
*12 11/

Umschaltung 50 Hz/60Hz / Switchover 50Hz/60Hz
50Hz X23 -X24

60Hz  X24 - X25 auf der D160 / on board D160
50HZ X20 - X21

60Hz  X21 - X22
Einschleifen des Vortransformator (480V / 440V / 400V) bei 480V und 440V Netz (Erweite-

Rung).Der Vortransformator darf nicht durch zusatzliche externe Baugruppen belastet

werden. / Looping-in of pretransformer (480V / 440V / 400V) with 480V and 440V line (extension).

The pretransformer must not be loaded by additional external subassemblies.

Bei Anschlul OPTI 154/30/50R — Strahler muf® C2 und C3 parallel geschaltet werden. /
With connection of Opti 154/30/50R tube assembly. C2 and C3 mustbe connected in parallel
Bei Anschlufd Turkontakt bzw. Druckschalter fir AP1, AP2 bzw. AP3 mul} die Briicke
D160.X61.3 — 4, D160.X62.3 — 4 bzw. D160.X63.3 — 4 entfernt werden. /

With connection of door contact or pressure switch for AP1, AP2 resp. AP3, jumper
D160.X61.3 — 4, D160.X62.3 — 4, D160.X63.3 — 4 must be removed.

Bei Anschlufl des Temperaturschalters von Opti 154/30/50R — Strahler fir AP1, AP2 bzw.
AP3 muf die Briicke D160.X61.1 — 2, D160.X62.1 — 2 bzw. D160.X63.1 — 2 entfernt werden.
With connection of the Opti 154/30/50R tube assembly temperature switch for AP1, AP2 or
AP3, jumper D160.X61.1*- 2, D160.X62.1 — 2 resp. D160.X63.1 — 2 must be removed.

Bei einem Tausch der D320 unbedingt auf Resetleitung achten. Die Leitung wird am
Motherboard auf Stecker mit roter Markierung (roter Pfeil) gesteckt. /

With replecement of D320 it is essential to observe the reset cable. The cable is inserted on
the plug with mark (red arrow).

Bei D320 ab AS 01 ist die RESET-Leitung entfallen. /

On D320 beginning with AS 01 the RESET-cable was removed.

Die Verbindung ist nur Vorhanden wenn kein Oldruckschalter angeschlossen ist.

The connection is only existing if no oil pressure switch is connected.

Die Verbindung D100.X41 — D160.X41 wird bei Polystar — Anlagen uber D101 gefihrt. /
The connection D100.X41 — D160.X41 is via D101 with Polystar systems.

D100.X41 —D101.X41 — D101.X42 — D160.X41 bei Polystar — Anlagen. /
D100.X41—-D101.X41—-D101.X42 — D160.X41 with Polystar systems

D100.X41 — D160.X41 bei allen anderen Anlagen. / D100.X41 — D160.X41 with all other systems.

Briicke X200 nur bei D292 KKI AP, bei KKI DL (N15) Software gesteuert. /
Jumper X200 only with D292 KKI AP, at KKI DL (N15) Software controlled.

Briicken D160/X65.1-2 und X65.3-4 bei Bedarf entfernen.[ XRAY_DISABLE und EMERGENCY Generator ]

Remove jumpers D160/X65.1-2 and X65.3-4 required.
Externe Sicherheitsanzeigen / External safety displays
Raumlicht- und Videorekordersteuerung bei Durchleuchtung. /

Room light and video recorder control at FC

*13

*14

*15

*16

M7

*18

11/

11/4J
10/10G

812A

12/3G

34/2D
35/4A
36/2D
35/4D

36/2A

Briickenumstellung D160/X8.2—X8.3, Potentialfreier Arbeitskontakt, geschaltet mit Durchleuchtung ,Ein“/“Aus®
Jumper change-over D160/X8.2-X8.3, Floating operating contact to be switched with Fluoroscopy “On‘/“Off*
[ Raumlicht-Videorekordersteuerung / Roomlight-Videorecorder Control |

Externer Anschluld : Generator “Ein“/“Aus” / External-connection : Generator ,“On‘/“Off*

Briicke D160/X6 — X7 auftrennbar zur ,Messung unzulassiger Erdverbindungen®.
Jumper D160/X6 — X7 to be opened for measurement of inadmissible ground loops
[ siehe Montageanleitung / see installation instruction ]
230V — Interface (Option)
50 Hz — Netz : D220/X2.11 — D160/X45.7 (230 V~)
60 Hz — Netz : D220/X2.11 — D160/X45.9 (250 V~)
230V — Interface (Option)
Bendtigen Gerate mit KK1A eine 230 V~ Versorgungsspannung auf KK1A.4 : /
Units with KK1A need 230V~ supply on KK1A.4 :
e Leitung D220/X1.9 abklemmen und isolieren
Disconnect and isolate wire on D220/X1.9
e Sonderschaltung (siehe Prinzipdarstellung) zur 230 V~ Versorgung erstellen
Make out special circuitry (see functiend diagram) to 230 V~ supply for power reasons
Anmerkung : Die 230 V~ -Versorgung des Generators ist leistungsmaRig nicht fiir die Versorgung von
KK1A.4 geeignet. /
Note : the_Die 230 V~ supply of the Generator is not suited for supply of KK1A.4
Schichtbetrieb in Verbindung mit dem KK-Interface DL / PDA und DL / MPA : /
Planigraphy in connection with KK-Interface DL / PDA and DL / MPL :
Schichtbetrieb nur auf Gerat G1 maoglich. / Planigraphy is possible on device G1 only.
Verbindung KK17.2 nach KK17.3 am KK-Steckerfeld herstellen. /
Make Connection from KK17.2 to KK17.3 on KK-patchboard.
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Signalname / Herkunft / . Messpunkt / )
Blatt / Page . . . Ziel / Target . Led / Leds Bedeutung / Meaning
Signal name Origin Test points

22/1D, 30/2A ANO_5 D100.X20 D115.X20 D100.X65 Anszeuerung Wechselrichter Anlassgerit / Control of inverter starter
22/4A AP1 - - - D100.V93 Strahler — Arbeitsplatz 1 / Workstation 1 tube assembly
22/4A AP2 -—- --- --- D100.V94 Strahler — Arbeitsplatz 2 / Workstation 2 tube assembly
22/4A AP3 - - - D100.V95 Strahler — Arbeitsplatz 3 / Workstation 3 tube assembly

19/1C, 22/5B AP3_STATOR_U D160.X55 D100.X5 - - Uberwachung Statorschiitz Arbeitsplatz 3 / Monitoring of workstation 3 stator contactor
22/5B AP3_U D160.X5 D100.X5 - Uberwachung Arbeitsplatz 3 / Monitoring of workstation 3 control

18/3D, 22/5B DIAMENTOR + DIAMENTOR D100.X5 - - Diamentor — Istwert 20mA - Puls / Actual Diamentor value 20mA pulse

18/3D, 22/5B DIAMENTOR - DIAMENTOR D100.X5 --- -—- Diamentor — Istwert (0V) / Actual Diamentor value (0V)
27/2C DL_IN JK2.C D100 D100.X63 - Dosisleistung — Istwert / Actual dose rate value
27/3C DL_IST JK2.C D100 D100.X63 Dosisleistung — Istwert / Actual dose rate value
16/1C DLR_ D100.X50 D111.X50 - - Ansteuerung Durchleuchtungs — Relais / Control of fluoroscopic relay
16/1C DLR_U D111.X21 D111.X50 - - Uberwachung Durchleuchtungs — Relais / Monitoring of fluoroscopic relay
1711B DOM I D100.JK2 --- --- D100.V113 Mittleres Messfeld / Central measuring field
271C ADOM I D100.JK2 - - D100.V110 Rechtes Messfeld / Right measuring field
2711C ADOM Il D100.JK2 - - D100.v108 linkes Messfeld / Left measuring field
27/3A DRIFT - D190.X19 - - Dosis — min — Uberwachung / Min. dose monitoring
27/2C EV D100 D100 - - lontomat — Eingangsverstarkung / lontomat input amplification

27/4B, 27A/1A F_IN D100.X19 D190.X19 - - Frequenz proportional Dosisleistung / Dose rate proportional to frequency
27/4D FION - - D100.X63 - Frequenz proportional Dosisleistung / Dose rate proportional to frequency
18/1C FMAS D100.X64 - Frequenz proportional R6hrenstrom / Tube current proportional to frequency
15/3C FMAX - - - - Maximalfrequenz Hauptwechselrichter / Maximum frequncy of main inverter
30/3B F_ROT D115.X20 D100.X20 - - Rotationsfrequenz / Rotation frequency
19/4A FO_INV --- --- D220.X18 --- Schwingstrom grofer Fokus / Large focus oscillation current
19/4B F1_INV - - D220.X18 - Schwingstrom kleiner Fokus / Small focus oscillation current
19/4A FO_RMS - D220.X18 Heizstrom effektiv grofRer Fofus / Large focus filament current effective
19/4B F1_RMS - - D220.X18 - Heizstrom effektiv kleiner Fofus / Small focus filament current effective
24/2D HK KK1B.8 D292 - - Hauptkontakt / main contact
26/2C HK_EXT S27 D230.X6 - D230.V35 Hauptkontakt externer Aufnahme — Ausléseschalter S27 / External exposure rel. Switch $S27 main contact
26/3C HL_SW_ON - - - D230.V35 Hauptkontakt Aufnahme — Ausléseschalter Pult / Desk exposure rel. Switch main contact
26/2C HW _FREIGABE_PULT D230.X48 D100.X48 Freigabe Hauptwechselrichter vom Pult (Sicherheitskreis) / Mai inverter relase from Desk (safety circuit
3211C HOST_ID D320.X11 CPU HD UNIT
27A/5B HS_EIN D190.X11 DFR - System --- --- Riickmeldung Hochspannung EIN fiir DFR / High voltage ON feedback for DFR

27/5A HS_TRIGGER DFR - System D190.X11 D190.X28 --- Hochspannungstrigger vom DFR / High voltage trigger from DFR
15/2B IFAHR - -—- D100.X62 - Spitzenwert Schwingstrom Hauptwechselrichter / Main inverter oscillation current peak value
15/2B IKORR D100.X62 Korrekturwert fiir Rampe zu Aufnahmebeginn / Correction value for ramp during exposure start
15/4B ILAST - - D100.X62 - Schwingstrom Hauptwechselrichter / Main inverter oscillation current
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15/5C IMAX D110.X20 D100.X20 Signal KurzschluB Hauptwechselrichter / Main inverter short-circuit signal
27A/1B ION_ABSCHALT D190.X19 D100.X19 - - lontomat hat Aufnahme beendet / lontomat has finished exposure
15/5B ISCHWING 1 D110.X20 D100.X20 --- --- Schwingstromerfassung Hauptwechselrichter / Main inverter oscillation current acquisition
15/5B ISCHWING 2 D110.X20 D100.X20 - - Schwingstromerfassung Hauptwechselrichter / Main inverter oscillation current acquisition
18/3C I_T_ACT D220.X1 D100.X1 D220.X18 - aktueller R6hrenstrom — Istwert / Actual tube current value
18/3C OV_IL_T_ACT D220.X1 D100.X1 aktueller R6hrenstrom — Istwert (0V) / Actual tube current value (0V)
15/2B KV +_ACT D220.X1 D100.X1 D100.X61, - Istwert positive Hochspannungsseite / Actual positive high-voltage side value
D220.X18
15/2B KV -_ACT D220.X1 D100.X1 D100.X61, Istwert negative Hochspannungsseite / Actual negative high-voltage side value
D220.X61
15/2B KV_IST D100.X61 Summe Hochspannungs - Istwert / Actual high-voltage value sum
15/2D KV_MAX + - D100.V168 KV — Uberwachung positive Seite, max. Wert / Positive side kV monitoring, max. value
15/2D KV_MAX - - - - D100.V167 KV — Uberwachung negative Seite, max. Wert / Negative side kV monitoring, max. value
15/2D KV_MIN + --- --- -—- D100.V166 KV — Uberwachung positive Seite, min. Wert / Positive side kV monitoring, min. value
15/2D KV_MIN - - - - D100.V165 KV - Uberwachung negative Seite, min. Wert / Negative side kV monitoring, min. value
27A/1B KV_PLANI D190.X19 D100.X19 D100.X61 - Absenkung KV — Sollwert bei Plani — lontomat / Reduction of ref. KV value with Plani — lontomat
15/2C KV_SOLL - - D100.X61 - KV — Sollwert / ref. KV value
15/3D KV_75 - - - - 75% - Istwert vom KV — Sollwert / 75% actual value of ref. KV value
15/2C KV_A --- --- D100.X61 --- Absenkung KV — Sollwert bei Plani — lontomat / reduction of ref. KV value with Plani lontomat
10/4D, 22/5A LSR D100.X5 D160.X5 -—- --- Relais fiir Ansteuerung vom Ladeschiitz / Relay for control of load contactor
10/4D, 22/5B LSU D100.X3 D160.X5 - - Uberwachung Ladeschiitz / Load contactor monitoring
18/3C MA_ACT D220.X1 D100.X1 D220.X18 - aktueller R6hrenstrom — Istwert / Current tube current value
18/2C MA_IST - - D100.X64 - aktueller Rohrenstrom — Istwert / Current tube current value
27AJ5C, 27B/5C MIRR_GND D190.X10 M92.K5 --- --- Spiegelansteuerung (0V) / Mirror control (0V)
27A/5C, 27B/5C MIRR_IN D190.X10 M92.K5 - - Spiegel einfahren / Move in mirror
27A/5C, 27B/5C MIRR_OUT D190.X10 M92.K5 - - Spiegel ausfahren / Move out mirror
11/4A M_DU D160.X5 D100.X5 - Signal vom Strahler — Druckschalter / Signal from tube assembly pressure switch
22/1A, 5D MPS D100.X1, X19 D190.X19, - - Multi — Prozessor — Schnittstelle DUEP 51 / Multiprocessor interface DUEP 51
D220.X1
11/4C M_TK D160.X5 D100.X5 --- --- Signal vom Tiirkontakt / Signal from door contact
10/4C NRA D230.X48 D160.X9 - - Netz — Relais AUS (Generator AUS) / Network relay OFF (generator OFF)
10/4C NRE D230.X48 D160.X9 --- Netz — Relais EIN (Generator EIN) / Network relay ON (generator ON)
19/1B N_TU1_OK D220.X1 D100.X1 D220.X19 - Uberwachung Ansteuerung Olschalter / Qil switch control monitoring
26/3C N_VK_EXT S27 D230.X6 - - Vorkontakt externer Aufnahme — Ausloseschalter / Precontact of external exposure rel. button
15/4C OUT_A - - D100.X60 - Ansteuerung 1 Hauptwechselrichter / Control 1 of main inverter
15/4C OuT_B - -—- D100.X60 -—- Ansteuerung 2 Hauptwechselrichter / Control 2 of main inverter
32/1B PB_RES D320.X11 CPU HD Unit --- --- Resetfunktion CPU HD Unit / CPU HD Unit reset function
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22/1B PHASE_A D100.X41 D160.X41 - Serielle Schnittstelle XCS, Twisted Pair / Serial interface XCS, twisted pair
26/2B PHASE_A_ PULT D100.X41 D230.X48 - - Serielle Schnittstelle XCS, Twisted Pair / Serial interface XCS, twisted pair
34/5C PHASE_A1 D292.X1 D320.X3S - - Serielle Schnittstelle XCS, Twisted Pair / Serial interface XCS, twisted pair
22/1B PHASE_B D100.X41 D160.X41 - - Serielle Schnittstelle XCS, Twisted Pair / Serial interface XCS, twisted pair
26/2B PHASE_B_PULT D100.X41 D230.X48 -—- -—- Serielle Schnittstelle XCS, Twisted Pair / Serial interface XCS, twisted pair
34/5C PHASE_B1 D292.X1 D320.X3S - - Serielle Schnittstelle XCS, Twisted Pair / Serial interface XCS, twisted pair
30/3A PHS_C D100.X20 D115.X20 - - Ansteuerung Phasenschieber — Kondensator — Schiitz / Control of phase shift capacitor contactor
15/2C PLANI --- --- --- --- Signal zur Absenkung des KV-Sollwertes bei Plani-lontomat / Signal for reduction of ref. KV value with Plani lontomat
10/4D PSR D100.X5 D160.X5 - - Ansteuerung vom Power — Schiitz / Control of power contactor
12/2D P_FAIL D160.X12 D320.X11 - - Power — Fail, Generierung bei Unterspannung / Power fail, generation with low voltage
15/2A R+ H1 D220 - - Hochspannungs-Messteiler positive Seite / High-voltage divider positive side
15/2A R - H1 D220 - - Hochspannungs-Messteiler negative Seite / High-voltage divider negative side
15/3B RAMP --- --- D100.X62 --- Rampe fiir KV — Regler zu Aufnahmebeginn / Ramp for kV controller during exposure start
18/3B RANGE_0 D100.X1 D220.X1 D220.X19 - Signal zur Réhrenstrom — MeRBbereichs — Umschaltung / Signal for tube current measuring range switchover
18/3B RANGE_1 D100.X1 D220.X1 D220.X19 - Signal zur R6hrenstrom — MeRbereichs — Umschaltung / Signal for tube current measuring range switchover
18/3B RANGE_0_OK D100.X1 D220.X1 D220.X19 Uberwachung MeRbereich — Umschaltung / Measuring range switchover monitoring
18/3B RANGE_1_OK D100.X1 D220.X1 D220.X19 - Uberwachung MeRbereich — Umschaltung / Measuring range switchover monitoring
11/4C RAUMLICHT_ D100.X5 D160.X5 --- --- Relais zur Ansteuerung vom Raumlicht — Schiitz / Relay for control of room light contactor
32/1B RESET_MB D320.X11 CPU HD Unit - - Reset Motherboard / Reset motherboard
30/3A RET_1 D320.X11 D100.X20 D100.X60 --- Schwingstromerfassung Anlassgerat / Oscillation current sensing starter
30/3A RET_2 D115.X20 D100.X20 - - Schwingstromerfassung Anlassgerat / Oscillation current sensing starter
30/3A R_KURZ D115.X20 D100.X20 - D100.V35 Riickmeldung KurzschluB Anlassgerit / Starter short-circuit feedback
19/2A SINV D220.X1 D100.X1 D100.X64 --- Signal zur Freigabe vom Hauptwechselrichter / Signal for main inverter release
34/5C STR_FREIL_IN D100.X40 D292.X1 - - 20mA zur Freigabe des Hauptwechselrichters vom Sicherheitskreis / 20mA for main inverter release from safety circuit
34/5C STR_FREI_OUT D292.X1 D100.X40 - Freigabe des Hauptwechselrichters vom KK-Interface (Sic_hert_isitskreis) I Main inverter release from KK interface (safety
circui
30/3A STRSU D115.X10 D100.X200 Videomed DI - Uberwachung Stator — Schiitz / Monitoring of stator contactor
22/1C STR_20MA D100.X200 Videomed DI -—- D100.V74 Signal Strahlung fiir Videomed DI / Radiation signal for Videomed DI
15/2D SWR - - D100.X64 - Signal zur Freigabe vom Hauptwechselrichter / Signal for main inverter release
22/2B SWR_HW D100.V90 Freigabe Hauptwechselrichter vom Sicherheitskreis / Main inverter release from safety circuit
22/1C TV_RX_IN Videomed DI D100.X200 --- Serielle Schnittstelle von Videomed DI zu Master / Serial interface from Videomed DI to master
22/1C TV_RX_OUT Videomed DI D100.X200 - - Serielle Schnittstelle von Videomed DI zu Master / Serial interface from Videomed DI to master
27/3D UDL --- --- D100.X63 --- Signal Dosisleistung / Dose rate signal
27A1A U DL D100.X19 D190.X19 D100.X63 - Signal Dosisleistung / Dose rate signal
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16/2C UHF_1 D110.X21 D115.X21 == - 50kHz — Frequenz vom Hilfswechselrichter zur Erzeugung der Treiberspannung /
50kHz frequency fromauxiliary inverter for generation of driver voltage
16/2C UHF_2 D110.X21 D115.X21 - - 50kHz — Frequenz vom Hilfswechselrichter zur Erzeugung der Treiberspannung /
50kHz frequency fromauxiliary inverter for generation of driver voltage
27AI1A U_RK D190.X19 D100.X19 - - Steuerung unterlagerter Regelkreis im lontomat / Control of secondary control circuit in lontomat
16A72C uUT_1-4 - - - Treiberspannungsversorgung im Hauptwechselrichter / Driver voltage supply in main inverter
10/4A UZN, ZU - D165 - D110.X2 D110.V136 Zwischenkreis negative Seite / Negative side intermediate circuit
10/4A UzpP, ZU + D165 + D110.X1 - D110.V135 Zwischenkreis positive Seite / Positive side intermediate circuit
30/2A ZU_IST D115.X20 D100.X20 - - Istwert vom Zwischenkreis / Actual value from intermediate circuit
30/2A ZU_IST_0oV D115.X20 D100.X20 - - Istwert (0V) vom Zwischenkreis / Actual value (0V) from intermediate circuit
19/3B UzZWw + - - D220.v88 Zwischenkreis von Heizung positive Seite / Intermediate circuit fro filament, positive side
19/3B UzZw - D220.vV89 Zwischenkreis von Heizung negative Seite / Intermediate circuit fro filament, negative side
27/4C VION - - D100.X63 - Integratorausgang vom U/F — Wandler im lontomat / Integrator output from U/F converter in lontomat
26/3C VK_SW_ON - - - - Vorkontakt vomAufnahme — Ausléser am Pult / Precontact from exposure rel. on desk
18/2C VMAS - - D100.X64 - Integratorausgang vom U/F — Wandler im mAs - Relais / Integrator output from U/F converter in mAs relay
16/2A, 16A/2A WR_ANST_1 D100.X20 D110.X20 D100.X60 - Ansteuerung 1 vom Hauptwechselrichter / Control 1 from main inverter
16/3A, 16A/3A WR_ANST_2 D100.X20 D110.X20 D100.X60 - Ansteuerung 2 vom Hauptwechselrichter / Control 2 from main inverter
15/3C WR_AUS - - D100.62 D100.V164 Austastung bei KurzschluB im Hauptwechselrichter / Blanking—out with main inverter short-circuit
11/4B, 22/5B XRAY_ D100.X5 D160.X5 --- --- Strahlungs - Signal / Radiation signal
11/4B ZB_ D100.X5 D160.X5 - - Aufnahme - Vorbereitung / exposure preparation
15/3D ZKV --- Schwelle 2KV vom KV - Istwert / Threshold 2KV from actual kV value
27A/1A 0vV_U_DL D100.X19 D190.X19 - - Dosisleistungssignal 0V / Dose rate signal 0V
26/2C 20MA_IN_PULT D100.X41 D230.X48 - - 20mA zur Freigabe des Hauptwechselrichters im Pult (Sicherheitskreis) /
20mA for main inverter release in desk (safety circuit)
22/1A 20MA_OUT D100.X40, X41 - - - 20mA zur Freigabe des Hauptwechselrichters (Sicherheitskreis) / 20mA for main inverter release (safety circuit)
11A/ XRAY_DIS D160.X65 D320.X1 - Externe Strahlungsunterbrechung (externe “SS — Funktion®) /
External interruption of radiation (external “SS function®)
11A/ EMCY_GEN D160.X65 D320.X1 - - Notstrombetrieb / Standby operation
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SX control console

O 20 [T

N10
M9 D320 | SX-Control-
DIA D32 Unit
MOD
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F7l__________J
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I
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Baugruppeniibersicht /| Subassembly overview

D230
T1

H1
M16
Z1
SNT
w1
N10
N93

T2
DIA

KK-l AP

KK-I DL

M9
D191
D220

SX- Bedienpult (Touch- Screen) 31 57 554 X2076 mit der / SX control console (Touch-Screen) with

48 19 640 X2076 Pult - Controller / Desk controller

Trafo / Transformer
Hochspannungserzeuger / High-voltage generator

Netzeingang / Network input
Netzfilter / Mains filter

Schaltnetzteil / Chopped power supply
Wechselrichter / Inverter

SX - Control - Unit / SX - Control - Unit
AnlaBgerat / Starter

Optionen / Options

Vortrafo / Pretransformer
Diamentor / Diamentor

KK-Interface fiur Aufnahmeplatze / KK interface for radiographic workstations
D292 38 26 893 X2206 KK-Interface AP-XCS / KK interface AP-XCS
KK-Interface fiir Durchleuchtungsanlagen / KK interface for fluoroscopic systems
D400 38 48 145 X2206 Steckerfeld / Patchboard

oder/or 57 59 340 X2206

D410 38 48 160 X2206 KK -IDL - XCS DL/ PDA DL/ MPL
D420 38 48 186 X2206 XCS - Interface

D430 56 58 724 X2206 MPL - Spannungsversorgung / MPL power suppl!
Zentraleinheit / Central unit

37 74 820 X2218 Kammerumsetzung / Chamber converter

86 93 111 X1661 230V~ Interface / 230V~ Interface

Platineniibersicht / PC board overview

D100
D101
D110
D111
D115

D160
D165
D190
D220
D320
mit/with

und/and

DLS
LS
PS

F1
F2

F3
F7

F456

57 61 270 X2206 Masterplatine / Master PC board

38 48 079 X2206 Aufnahmeauslésung vom Fernbedien - Pult / Exposure release form remote control console
37 73 897 X2169 Wechselrichter / inverter

37 75 272 X2206 DL - Zusatz / Additional FL PC board

71 25 086 X2169 AnlaBgerat / Starter

74 63 958 X2206 Einschaltkreis / Start-up circuit

74 63 362 X2206 Gleichrichter / Rectifier

71 27 397 X2206 lontomat PN / lontomat PN

56 58 864 X2206 Heizplatine / Filament PC board

74 64 048 X2206 XCS - PC - Controller - Zusammenbau / XCS-PC controller assembly
D320 74 63 784 X2206 XCS - PC - Controller Basis / PC controller base

D321 74 64 055 X2206 Signalanpassung / Signal matching

Schiitze / Contactors

K6 Durchleuchtungsschiitz / Fluoroscopic contactor

K2 Ladeschiitz / Load contactor

K1 Powerschiitz / Power contactor

K31,K32 Stator - Umschaltung AP1/AP2 / Stator-change-over switch
K5 Stator - Umschaltung 2~/3~ / Stator-change-over switch

Sicherungen / Fuses

NH 50 AT
NH 50 AT

NH 50 AT PLATINENUBERSICHT, OPTIONEN, SCHUTZE UND SICHERUNGEN /
C10 3x10 AT PC BOARD OVERVIEW, OPTIONS, CONTACTORS AND FUSES
C25 3x25 AT X2206 — 3 - 11
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KK-Interface fuer Durchleuchtungsanlagen

KK-Interface fuer Aufnahmeplaetze

KK-Interface for fluoroscopic systems KK-Interface for radiographic workstations M16
X X2 X7 "
L1 [T | [:] KKIB  KKIB KKIB  KK2
61,62 63 G4 G1-4 Y45 Geraete—Schuetz Kd / F456 3 ) F3
KKIB  KKIB  KK1B KK2  KK2 A Unit contactor K4 3x95A OA S0AT 50 AT
@l [ ] OO0 O O NN NJu s N O U 2 1213 13
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1 [1 1]
e o oL G b % M lololololojolofolo olololo]olololo
KL K10 KKIG K23 KKil ég eg g} o
D232 3TF4010
KKI AP ©!|0||e
KKI DL O O O
(N15) 25) S &
Trafo T1/ Transformer T1
Lade-Schuetz K2/ Power-Schuetz K1/ Durchleuchtungs-Schuetz K6/
Load contactor K2 Power contactor K1 Fluoroscopic contactor Kb
it 32 53 13 A
© 0 6 0 O ou 13O T 8 8 9
05 6 O
oL yXe)
Alt/old
[ 1] 3TF 2010 o ' 0
o u no 2 R2 R4 4
R 3B M HHIT B WM 0B M5 B O O O O O O O O O
M 4 6 R O 20
Lade-Schuetz K2/ Load contactor K2
und N33 Schuetz Kd/and N33 contactor Kd
U v 1w
olo|o|o|o|o|o|o|e|e|e 5 6 0 0 o
M f2 F3  F4 F5 F6 F7 F8 F9  F0 FA i R R3 3 M
15 1SN LS B3AT 63N 3N 3N 2N LM 1N 1,00
Neu/new 3BT 1506 DARSTELLUNG VON M16, KK-INTERFACE, TRAFO T
u UND DER SCHUeTZE K1, K2, Kb/
) m oM 4N DISPLAY OF M16 KK INTERFACE, TRANSFORMER T1
O O O O O AND CONTACTORS K1, K2, K6
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400v*

V1
10/6D

400v*

F21 1,54 tr
 — ® 49
230V~
o 48
F20 1A tr.
 — ® 4/
250V~
F19 1A tr
 — ® 46
230V~
® 15
F18 2A tr
 — ® 44
2V >
® 43
F17 3,0 tr.
 — ® 42
2w~Fw3Mt
r,
 — o4 >
24V™
® 4)
F15 6,3A tr.
 — ® 397
2W~FM6Mt
[
 — ® 3B
24V™
® Jj/
F13 1,9 tr
 — ® 6 )
19V~ >
® 5
F12. 1,54 tr
 — ® 347
19V~ >
® J3
F11 1,54 tr
 — ® J2 )
19v* >
e _

Heizkreis-Wechselrichter / Filament circuit inverter
Iwischenkreis / Intermediate circuit
19/28

Schaltnetzteile / Chopped Power Supply
Generator+HD-Unit
12/2F

Durchleuchtungszusatz /
D11 (-15V)
12/2D

Fluoroscopy attachment

2V /29V™ fuer Schuetze /
24V* 729V for contactors
+40V fuer/for D190

Irisblendensteuerung / TV Iris Control
10/6D

24V* 720V fuer Oelschalter /
24V729%" for Oil switch
0220 => Wl

und /and Diamentor
10/6F

nicht genutzt / not used
12/28

KK-Interface

+24V fuer die Peripherie /
+24V for peripheral devices
12/2A

Netz-Einschal tkreis / net Power up circuit
+24V fuer/for D100, D111, D110, D115, D220

+9V fuer Bedienpult / for Control console
10/66

Polydoros SX 65/80
Trafo T1 / Transformer T1

| POLYD. Sﬁ 6580 | X2206-38-1
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Schalteriibersicht / Switch overview

Schalter/  Blatt/ Baugruppe / Funktion /

Switch Page Subassembly Function

S1 15/4C D100 SS-Schalter / SS switch

S2 22/5A D100 ZK-Schalter / ZK switch

S3 24/3b D100 Sicherheitskreis / Safety circuit

S1 10/4C D160 Generator / Anlage EIN / Generator / system ON

S2 10/4C D160 Generator / Anlage AUS / Generator / system OFF
S1 26/2C D230 Vorkontakt ZB / Precontact ZB

S2 26/2C D230 Vorkontakt ZB / Precontact ZB

S3 26/2C D230 Hauptkontakt HK / Main contact HK

S4 26/2C D230 Hauptkontakt HK / Main contact HK

S5 D230 Umschaltung DUEP — XCS / Switchover DUEP - XCS
S1 34/2A D292 Schichtgerat G1/G2 oder G3/G4 / Tomographic unit G1/G2 or G3/G4

Sicherungen / Fuses

F1 16/2B D110 Hilfsspannungsversorgung Wechselrichter / Inverter auxiliary power supply

16A/2B D110 Hilfsspannungsversorgung Wechselrichter / Inverter auxiliary power supply
F1 11/2D D160 Raumlicht [24V ~] / Room light
F2 12/4B D160 Bedienpult [+24V] / control console
F3 12/4A D160 KK-Interface [+24V] / KK- interface
F4 10/9B D160 Irisblende [+40V ]/ iris diaphragm
F1 10/2A M16 Netzeingang / Power input
F1 27C/3A D430 KK-Interface / Multiplier Spannungsversorgung /

KK-Interface / Multiplier power supply

F2 10/2A M16 Netzeingang / Power input
F3 10/2A M16 Netzeingang / Power input
F456 10/1B M16 GerateanschluB® / Unit connection
F7 10/2B T Primarspannung T1 / Primary voltage T1
F11 10/3C T Einschaltkreis / Startup circuit

12/1B T Einschaltkreis / Startup circuit
F12 12/1A T KK- Interface / KK- Interface
F13 12/1A T Frei / free
F14 10/3C T1 Olschalter / Oil switch
F15 10/3C T1 Olschalter / Oil switch
F16 10/3B T Schtze / Contactors
F17 10/3B T Schtze / Contactors
F18 12/1B T Hilfsspannungsversorgung Wechselrichter / Inverter auxiliary power supply
F19 12/1C T Schaltnetzteil, Netzteil, XCU, KK-Interface / Switch power pack,

power pack, XCU, KK interface

F20 12/1C T1 KK- Interface / KK interface
F21 19/2B T Heizung / Filament

SCHALTERUBERSICHT, SICHERUNGEN /
SWITCH OVERVIEW, FUSES

X2206-4-4
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LS HEIZKREIS
L3o FILAMENT\CIRCUIT
o T1_ N
o = M ol
90 = H PONER D111
. IE= i
+150
D230 F
o, i ] D160
o oy PR LTKRE S MULTI PROZESSOR SERIELL (WPS)
24V J,
*8 ~
/
N10
D100
SERVICE-PC RS232C D320 A WASTER
ANLAGENKONTROLLER oS = KV-REGLER
SYSTEM CONTROLLER S KV CONTROLLER
cpu_mw " / ONTOMAT D190
JONTOMAT PN
OPT ION D101
D292 | AUPNARNE AUSLOESUNG
KKI AP POSRE RAEKE
er / or REMOTE CONTROL CONSOLE
KKI DL £
(Ngp) -
KK-STECKER
KK CONNECTOR
POLYSTAR ANLAGE
POLYSTAR SYSTEM
ROENTGENANLAGE
X-RAY SYSTEM
PRINZIP DES GENERATORS POLYDOROS SX 65/80
GENERATOR PRINCIPLE POLYDOROS SX 65/80
POLYD. SX 65/80 | X2206-5-3
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<> BILDSYSTEM/ IMAGESYSTEM

LWL

ANSCHLUSS 3. STRAHLER
CONNECTION OF 3RD TUBE ASSEMBLY
OPTION

EXT. ANSCHLUESSE/EX. CONNECTIONS

TUERKONTAKT/DOOR CONTACT
ANZEIGEN/DISPLAY

XRAY DISABLE
EMERGENCY GENERATOR

SNT

SCHALTNETZTEIL

CHOPPED POWER SUPPLY

AP AP
(1,0,11)

EXT. HANDAUSLOESER DETEKTORANSCHLUSS SERVICESTECKER
EXTERNAL MANUAL RELEASE SWITCH SYSTEM VIDEOMED D DETECTOR CONNECTION SERVICE CONNECTOR
ARTIS U
N.C
X27 o ///f ﬁ X200 KA -F X1000
D230 ' DISPLAY! (X28 - X33)
== ODER/OR ‘1
BEDIENE INHEIT
CONTROL UNIT D100
X48 MASTER X20
| FOLIENTASTATIR | DRUCKER
) ==X PRINTER X50
LTUCH-SENSTIVE KETBOMD, X40 X4 X5 X13 X19
Infrarot-Schnittstelle A DFRN
\V RIS FLUOROSROT # IC X1 D220
r:::::::::::::m{(& :::::: XBZK:::E \b \L J, HE 1 ZUNG
| XCS : re == X41 FILAMENT
H X3S u | X19 X0 X1 X12 Y41
| X3US u ! X4 ke e N,5,PRt,R-
= LI CERAET  ANLAGE \:/ D190
=1 on D320 XZ(JSS : }U%‘D&féﬁm a —i JONTOMAT PN
! / ] *
w0 st POLYSTAR D101 & i
| oo a SYSTEME == X1 oerion o H1
: X5US f=— SERVICE-PC : X42 50,51,52 HOCHSPANNUNGSTRAFO
; ODMEORD/EOMR | ! 112,212 H|GH VOLTAGE TRANSFORMER
|
: D321 M,(12) X1 : : T T 1 VI,V2 01,02
u u o | I
: N10 | ! X50 : i
i I
| NETZTEIL XCU | ! DURDCJL!UJHT ! et B T
I PONER SUPPLY u ( | -1, ! W1 L1
UNGSZUSATZ
L L L T T J y © | A | : y
N2 X12 X31 X4 X5 X13 X44 ! il ! ! X5 X4
MULTIPLIER ; ; | | !
v X14 Iy x4 <! L>{X14 D110
>{ X66 LADESCHUETZ | | |
OPTION X24 D160 X3F=— pouER SCHUETZ b mm oo s — WECHOELR ICHTER
D292 L—>f X1
X1he 16 VR X88 EINSCHAL TKRE IS ! )
KKdl AP POWER ON CIRCUIT : X21 X5 X6
wer X45 X45 |
(N15) it o 1 X U e e
KKI DL D o ROENTGENANLAGEN >1%2 477 X55 X60 X61 X62 X63 X64 X65 X4 X11 X10 D165 P mm e S PRI
KKI DL DO, DD X2l XRAT SIOTEM GLE I CHR I CHTUNG |
KKI AP ABSCHLUSSTECKER/TERMINAT ION PLUG ? RECTIFICATION : 21 X5 X6
ASKT KK16 KK17 K1 KKIB KKIB KKIB KK2 GERAETESCHUELZ | : X20 [)1 1 ES
0o 6 G UNIT CONTACTOR ! g
X10
GERAET , ANLAGE , STARTER
UNIT,SYSTEM I
|
|
|

(1,0,11)

VERDRAHTUNGSUEBERS | CHT

WIRING OVERVIEW

POLYD. SX 65/80 |  X2206-9-8
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POLYDOROS SX 65/80 mit SIRESKOP SD / POLYDOROS SX 65/80 with SIRESKOP SD

AnschluB "Zusatz-Bedienpult® an Schaltzustand =>"H01"/ Connection " attachment console’on wiring state >>"HO1"

Chassis-clamp

r—-——--—-——---"-"="-"""-"""--"""--""-"""-—""-—""-"-"-"--"--"--"-"-"-"-"-"=-"=-"--—"-—"=-—"=-—"=—"=-—— A
|
: D160 "ARTIS U”
|
|
' X9
g??g:;jtem/ : Pultstecker /
Desk pl
X2 Imagesystem : SSE P
O ® |
O O | X62
|
[} AT Zusatz-Bedienpult / :
Attachment-console | N\
O A2 |
|
8/ I
@) we | Generator
[Tt '
: ———L) Chassis-KIemme/
I Steckerwinkel / Plug angle
|
|
X21
| D190/X10 Y11 g T
I X11
|
| ) CJ
| D190/X11 D190/X12
|
|
|
|
20m '
- : N
|
|
|
L e e e e e e e e e e e e e e o J

POLYD. SX 65/80 |
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POLYDOROS SX 65/80 mit SIRESKOP SD (Nachriistung) / POLYDOROS SX 65/80 with SIRESKOP SD (upgrade)

AnschluB "Zusatz-Bedienpult" an Schaltzustand bis incl."G02"/ Connection " attachment console”on wiring state by incl."G02"

M9/X14
1m Bildsystem/
X2 Imagesystem

[} AT Zusatz-Bedienpult /
Attachment-console

O A2
@ /B/
HK
L Ix
Bedienpult-Kabel/
Control-console-cable
\_ 8m/20m

(vom bisherigen Touch-Screen-Pult)
(from the Touch-screen-console)

D160 "ARTIS U*

X3 Pultstecker /
Desk plug
( ) X31
X62
J
Generator

POLYD. SX 63/80

X2206-9B-1
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J15 Generator FWT / Generator FW1 R113 Maximal frequenz / Maximm frequency S $3-Schalter / 55 switch
J16 Microcontrol ler 800537 / Microcontrol ler 800537 RIT1 KV-Sollwert / Ref.KV value S2  IK-Schalter / ZK switch
3 Sicherheitskreis / Safety circuit
LOGTBRUGCKEN (im Lieferzustand *offen*) /' | (open on delivery) D100 MASTERPLATINE
—A- X3900 Beeinflussung des KV-Reglers / influencing kV control MASTER PC BOARD
—A1- X9900 Vorhalt fuer lontomat (nur LX) / Lead for lontomat (only LX)
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1 | 2 3 | 4 5
STECKER 7 PLUGS
X1 Anschluss Heizung /  Filament connection LEDS / LEDs
Q) X8 Anschluss Einschaltkreis 7 Power-up circuit connection ON/ OFF
Blattvervendg: A3 Sponnungsversorqung / - Poker s.upply V29 sz Gruen / green 12V Programmierspannung fuer Flash Ein-Aus /
A X19 Anschluss lontomat PN/ Connection of lontomat PN
X20 Anschluss Wechselrichter - Anlassgeraet / Connection of inverter - starter 12V programming vol tage for Flash ON/OFF
X28 Detektoranschluss /  Detector connection V35 t§2 Rot / red Kurzschluss Anlassgeraet /  Short-circuit starter
X29 Detektoranschluss / Detector connectl.on V36 ’gz Gruen / green Rotation ok /  Rotation ok
X30 Detektoranschluss / Detector connection o
X31 Detektoranschluss / Detector connection V74 tgz Gelb / yeHow Strahlung Ein-Aus / Radiation ON/OFF
L1 X32 Detektoranschluss /  Detector connection V90 tjz Gruen / green Sicherheitskreis Strahlungsfreiqabe-Blockierung /
ﬁg Sgée:torslnschl/uss ;(CSDetectotr. connection Safety circuit radiation release-blocking
nschluss connection
Y43 Gehaeusepotential /  Housing potential V93 t¥ Gelb /7 yellow Strahler AP |/ Tube assembly AP |
XA XCS Anschluss / XCS connection V94 x}lz Gelb /  yellow Strahler AP 11/ Tube assembly AP I
- W0 Anschluss OL - Zusalz /- Comnection of FL attachnent V95 W Gelb/ yellon Strahler 4 111/ Tube assenbly AP 111
~ g| X200 Anschluss Videomed DI / Connection of Videomed DI _ _
g X100 Servicestecker /  Service connector VI8 2 Gelb/ yellow Dominante 111/ Daminant 111
. | '
ts2, =1 5 - , VI13 L Gelb/ yellow Dominante |/ Dominant |
27T%3 Vi4 L_ | /| Selbsttest /  Self-test /— | RM-Test nicht o.k. / RAM test not ok Detect alelclol el
Ezig = etector
_f%g% - J1 Selbsttest ok, warten auf Netzaufnahme / Self-test ok, wait for network initialization V36 S Gelb/ yellow I O I L IR L
$5%2 = V3T S Gelb/  yellon L RR o
SEsE ='1 Netzaufnahme, warten auf Applikation / Network initialized, wait f licati
Hi I pp etwork initialized, wait for application VI33 ’§|Z Gelb 7 yellow X X X | V38
££%2 - - : : . . . LED
535 _—,’ Applikationsvorbereitung, warten auf Leitdaten / Application preparation, wait for mast.data
%‘EE § V164 ij Rot / red Kurzschluss Houptwechselrichter / Short-circuit main inverter
<838 |, L!1 Leitdaten erhalten, warten auf Strahlerwahl / Master data received, wait for tube ass. selection
~
Funktionsver. 5 Strahlerwahl, warten ouf Aufnahme /DL-Daten / Tube assembly selection, wait for exp.Fl-data V165 .;lz Rot /' red KV min - Ueberwachung, negative Hochspannungsseite /
KV min monitoring, negative high-voltage side
{5 | Stand by (*bereit*) / Stand-by V166 £ Rt / red KV min - Ueberwachung, positive Hochspannungsseite /
; , KV min monitoring, positive high-voltage side
— /| Drehanoden Hochlauf / Rotating anode startup _ _
V167 ij Rot / red KV max - Ueberwachung, neqative Hochspannungsseite /
~ | Bereit (“ready”) fuer Aufnahmen / Ready for exposure KV max monitoring, negative high-voltage side
— V168 x}lz Rot / red KV max - Ueberwachung, positive Hochspannungsseite /
H| Aufnahme 7 Exposure - e ,
KV max monitoring, positive high-voltage side
D i~ | Loden (*charge’) des Zwischenkreises / Charging of intermediate circuit
Q) (7| Durchleuchtung /  Fluoroscopy D100
Mo Datum MASTERPLATINE /
3223 328282 . (Dezimalpunkt) Lebensmeldung / (Decimal point) Life message MASTER PC BOARD
i e o POLYD. SX 65/80 | X2206 - 40A - 4A
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MESSPUNKTE / TEST POINTS

X60: OUT A = Hauptwechselrichteransteuerung A / Main inverter control A
OouT B = Hauptwechselrichteransteuerung B / Main inverter control B
IANL = Strom in Hauptphase 1V = 5A / Current in main phase 1V =5A
U, = Zwischenkreisspannung 1V entspr. 200V /inside circuit voltage 1V equivalent 200V
DUEP = Datenschnittstelle D100 <=> D220 / data interface D100 <=> D220
GND = 0V Potential / OV potential
X61: KV+ = positiver KV — Istwert 1V = 10KV / Positiver actual KV value 1V = 10KV
KV- = negativer KV — Istwert 1V = 10KV / Negaitive actual KV value 1V = 10KV
KV IST = KV — Istwert 1V = 20KV / Actual KV value 1V = 20KV
KV _DEL = KV - Absenkung bei Plani 1V = 20KV / KV reduction with plani 1V = 20KV
KV SOLL = KV - Sollwert 1V = 20KV / Ref. KV value 1V = 20KV
AGND = 0V Potential (Analog) / OV potential (analog)
X62: HK_EIN = Hauptkontakt ,EIN“ zur Strahlungsauslésung / Main contact ,,ON* for X-ray release
| LAST = Strom im Hauptwechselrichter — Schwingkreis 1V = 100A / Current in main
Inverter — oscillation circuit 1V = 100A
| FAHR = Spitzenwert vom Schwingkreisstrom / Peak value of oscillation circuit current
| KORR = zuldssiger Korrekturwert fur KV - Regler / Admissible correction value for KV
controller
RAMP = Begrenzung KV - Regler / Limitation of KV controller
KV REG = KV — Regler ( Stellgrofie ) / KV — controller ( correcting variable )
WR_OFF = Austastung Hauptwechselrichter / Blanking of main inverter
X63: DL IN = Dosis - Dosisleistungseingang / Dose — dose rate input
ubDL = Dosis - Dosisleistung / Dose — dose rate
DL IST = Dosis - Dosisleistung Offsetkompensiert / Dose — dose rate offset - compensated
VION = Integratorausgang / Integrator output
FION = Frequenz proportional Dosis - Dosisleistung / Frequency proportional to dose -
dose rate
AGND = 0V Potential (Analog) / OV potential (analog)
X64: MA IST = Réhrenstrom - Istwert / Tube current — actual value
1V entspr. 1mA (Durchleuchtung) 1V equivalent 1mA (fluoroscopy)
1V entspr. 10 mA (Hochkontrast — DL) 1V equivalent 10 mA (high contrast — DL)
1V entspr. 200 mA (Aufnahme) 1V equivalent 200 mA (radiographic)
V MAS = Integratorausgang / Integrator output
F MAS = Frequenz proportional Réhrenstrom / Frequency proportional to tube current
CNT = Count — Impulse / Count pulses
SWR = Steuerleitung - Wechselrichter / Control lead - inverter
GND = 0V Potential / OV potential
X65: AN O = Steuersignale AnlaRgerat / Starter control signals
AN 1 = Steuersignale AnlaRgerat / Starter control signals
AN 2 = Steuersignale Anlalgerat / Starter control signals
AN 3 = Steuersignale AnlaRgerat / Starter control signals
AN 4 = Steuersignale AnlaRgerat / Starter control signals
AN 5 = Steuersignale AnlaRgerat / Starter control signals

D100
MASTERPLATINE /
MASTER PC BOARD
| X2206 — 40B - 4

E:\Daten\_Arbeit\COPT\2004\3774119EFS-X2206\X2206-40B-4.doc * Word-Dokument *



1 2 3
o) X1000: Servicestecker /Service connector
sttt | |1 ] +5V (VCC) 18 | AP
--1 2 +5V (VCC) 19| B
3 N.C. 20 APS_
4 +15V (P_15V_A) 1 |_T_ACT
5 N.C. 22 OV_IT_ACT
B 6 -15V (N_15V_A) 23 DRIFT
=1 7 +24V (P_24V) 24 R_KURZ
---{ 8 24V (P_24V) 25 |_SCHWING 2
9 KV_IST 26 | _SCHWING 1
Q 10 KV_SOLL 27 GND 1 = ANA_GND
. B 11 KV-_ACT 28 | MAX
7 29 | HS_Trigger
13 | WRANST 2 0| SR
22§ 14 | WR_ANST 1 =131 oV
—ﬁé | 15 | RAUMLICHT o o } fuer/for VCC
,3: 16 XRAY :r"' 33 ANA_GND} fuer/for{P_wv_A
fgvj 17 Uz ---1 34 ANA_GND N_15V_A
2358 |,
O3
N Siehe auch Signalname-Verzeichnis auf den Blattern X2206-2A, 2B und 2C /
See also index of signal name on sheet X2206-2A, 2B und 2C
D
- D100
Seh, 083,04 MASTERPLATINE /
BOARD MASTER
uﬁ.t:“ﬂDEﬁ:fﬁ.m ] 2 [POLYD, |SX 65/80 | )22206—4OC—2
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Name Datum
Schu, 18.05.00

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
+|-DEAS*

X4 X
R 200 OUT )
= HW_FRE | GABE ;
AUSL_FB_PULT_t 1
X42
L
AUSL_FB_PULT_2 6
Y |
0 PHASE A .
6 PHASE B 5
i (5

Bauteileseite /  Component side
5 5 5
6 6 6
9 9 9
1 1 1
X4 X42 Xi
D101
Stecker / Plugs
X1 Anschluss Polystar / Connection Polystar

X41  XCS Anchluss oder Abschlussstecker
X42 XCS Anchluss oder Abschlussstecker

/ XCS connection or termination plug

/ XCS connection or termination plug

D101
AUFNARMEAUSLOESUNG VOM FERNBEDIEN PULT /
EXPOSURE RELEASE FORM REMOTE

CONTROL CONSOLE | X7706-41-3

2 | 3




1 2 | 3 4 5
BAUTEILSEITE / COMPONENT SIDE
)
Blattverwendg: \
® X
" U_ZW+ ©O
| U_ZW TN,
/ \ D165 < D115 <
VI3 V135
R N - 9
O o 4 - O
" DH10 o L
T T3 0
$cts GND 3
‘g%‘é 2 O V3 :_ __/ O E4 N _:
2TE oM | | V2
&23% r T - S
=28 : | l | : : o) rTTT T T T T T T T
— 388, _ OB _| wio I
St r ] ' B4O | L _ |
54 Vi I | : : r— —
é gg"é r——7rT—————— T——n | | | |
Soes | | | | O | F4 S |
. N 830 o i e R
£ r— 7 | | | B |
238 ' 2 | i £ |
038 | Cl oz L | | < |
| L — L | . T 1 on |
| |
A g 09 c3 | . S R 7
| | m S S T Y | o 2
L — — = | |
I Bt O I D 7 - V4 L xz%g _
| | ] o = N\ E20 N
| (@) | Lo A __ 1 = | \ [ |
o | 15 S L _ R
L ] a1 | . X1
D D [ O 7 3 4 4 3
| ] f | 2,54
‘) L _g_cﬁf Stromwand!er . )
— X102 von der D160 zur D115
Schu 28.11.00 D‘HO
SES K WECHSELRICHTER / INVERTERMpoIvy s 56780 T ¥ao06 — 42 —2
*|-DEAS* i 2 3 4 5
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Name Datum
Schu,  29.11.00

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
+|-DEAS*

STECKER 7/ PLUGS

X14 Versorgungsspannung /  Supply voltage
X20 Ansteuerung von D100 / Control of D100
X21 Hilfsspannungsversorgung /  Auxiliary voltage supply

ANSCHLUeSSE 7 CONNECTIONS
X1 UzP
X2 UZN

X3 Ausgang V1 /7 Output V1
X4 Ausgang U1 / OQutput U1
X5 Anschluss Anlassgeraet UZP /
X6 Anschluss Anlassqeraet UIN /
X101 UCE - Messwert V1 /
X102 UTT - GND

X201 UCE - Messwert V2 /
X202 UT2 - GND
X301 UCE - Messwert V3 /
X302 UT3 - GND
X401 UCE - Messwert V4 /
X402 UT4 - GND

Connection of starter UZP
Connection of starter UZN
UCE - measured value VI
UCE - measured value V2

UCE - measured value V3

UCE - measured value V4

SICHERUNGEN /  FUSES

F1 Sicherung 2,9A fuer Treiberspannungsversorqung /

LEDS 7 LEDs
an/ on
V135 &W Rot / red on

V136 ,éIZ Rot / red on

TRAFO 7 TRANSFORMER
15 Stromwandler /

Iwischenkreis ist geladen /

Iwischenkreis ist geladen /

Current transformer

Fuse 2.5A for driver voltage supply

Intermediate circuit is charged

Intermediate circuit is charged

WECHSELRICHTER /
INVERTER

| X2206-42A-2A
3
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Name Datum

Schu.  27.11.00

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
+|-DEAS*

Bauteileseite /  Component side

X39

D111
)
50
0
9 10 O@
7 |
3 1
4 2 9 3
i X2

X4

STECKER 7/ PLUGS
X1 DL-Schuetz K6 / FL contactor K6
X50  Ansteuerung DL-Schuetz, Rueckmeldungen zur D100 /

feedback to D100
X141 Spannungsversorqung DLZU 21V, 24-2  DLZUS /~o

W~ 2420 DIAUS

X142 Ausgang WR13V zur D110 / Qutput WR1SV to D110

MASSEANSCHLUSS FUER ENTSTOERUNG /
X0 Gehaeusepotential /  Housing potential

LEDS 7 LEDs N/ OFF

V3‘§Z gelb 7 yellow ON

MESSPUNKTE / TEST POINTS

X38  WR15V

X39 nicht belegt /  not allocated
X40 LGND

Spannungsanzeige WR13V /

Control of FL contactor,

Power supply DLZU

GROUND CONNECTION FOR INTERFERENCE SUPPRESSION

Voltage display WR15V

DI

DL-ZUSATZ /
FL ATTACHMENT

| X2206-43-1
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Name Datum
Schu 0.12.00
Schu 14,02.01

SIEMENS AG

BEREICH MEDIZINISCHE TECHNIK
*|-DEAS*

2 3 4 5
BAUTEILESEITE / COMPONENT SIDE
X5 O 1z
X33 LEDS /  LEDs
D115 SIZ an / on o
30 X6 O Uz- V14 o Rot/ red on Kurzschluss Anlassgeraet /Starter short-circuit
T4
P2 P MESSPUNKTE 7 TEST POINTS
X9 UZ+
X6 Uz-
X7 |
X8 0
I3 X9 | |

—

5 49
STECKER /7 PLUGS

K200 X10 Schuetzansteuerung /  Contactor control
X20 Anschluss D100/ Connection D100
—r X21 Hilfsspannungsversorqung /  Auxiliary voltage supply
SX/LX-Generatoren:
R1000  Bestueckt mit OR (qgebrueckt) /  equipped with OR (eruct)
Kt k2 R1001 Nicht bestueckt (offen) /  not equipped (open)

2 1 15 12

-

X20

3
4
10 D115
ANLASSGERAeT /
STARTER
POLYD. SX 65/80 | X2206 - 45A - 1
2 3 4 5




1 | 3 4 | 5
BAUTEILSEITE COMPONENT SIDE
MESSPUNKTE / TEST POINTS
O O
- = - ) ) X26 V24V
Blattverwendg: § D E D 9 D o o > D __ N X27 UGND
- _ < = g = X28  OV_SIGNAL
> X29 15V
—| X30 N1V
3 [j X31 VCC
* X32 U24V_DESK ( Sicherung F2 / Fuse F2 )
O &2 X33 UGND2
_ _ X34 KK24V ( Sicherung F3 / Fuse F3 )
> - _ X35 KKOV
- = 2 X36 40V_IRIS ( Sicherung F4 / Fuse F4 )
3| B X37 UGND_IRIS
. W 2@ Oz D160 *ARTIS U* -
\_) ® > LEDS / LEDS on / off
. V73 ® 60Hz  50Hz
) gm T V12 S Gelb / yellow 15V
RS- V80
Y o ” 5 sf: [0 [o|®o] | Vi3 4 Gelb/yellw N5V
28, ot X6 o~ *
LETr o 7@ Ol 12 X“‘& T o2 7T Vi4 SE Celb / yellow  VCC
izij e 28 Q Y ? % ol [o|® o VI5 ¥ Gelb / yellow  40V_IRIS
=35 = St X34 e S
—23i; ﬂ - X2 »—Jx12§1 /%20 Vi6 <% Gelb / yellow  KK24
$8° ® B0z 0Kz | V7 Gelb /yellow VU4V Desk
i1 Y o e ] = VI8 S Rot /red U4V
£=s32 5 % V61 ~
FERE 9 _ - V19 F Gelb / yellow  24/29V*(Oelschal ter)
255, x N — 8" 24/29V"(HV swi tch)
T ° 4 9 V80 ¥ Gelb / yellow  24/29V™(Schuetze)
- % X32 ] 24/29V~(contactors)
) & - X33
N ° g 7 Schalter / SWITCHES
Funktionsverw. ~ g E— 3 | - S1 Einschalten / Startup
QW [ I @WB S2 Ausschal ten / Shutdown
g U ﬂj - I R 2 & © = o Sicherung / FUSE
— @ -8 X = = o Ft 1A_TR ( DL-Raumlicht / Roomlight )
®
F2 1,5A_TR ( 24V_Pult / 24V_Desk )
Jumper / JUMPER F3 1,5A_TR ( 24V_KK-Interface / 24V_KK-Interface )
24V/29V~ max, 1A auf dem Arbeitskontakt i i
6_6 o K15 bei DTgéin zu(r]uSteﬁrgrurrlgel'Df—sgu;Iicht'./ F 1A ( 40V Iris 7 4 Iris )
Operating contact K15 (max. load , 24V/29V~,1A) Auftrennbare Verbindung OV_Last
D 1 ? } at FC-ON“for controlling “FC Rooml ight ? é_bl Strahlungsanzeige mit HK / Radiation display with HC ﬁ ::::e?}o(nfuferbgr::eflf:;c(kgv)_fmd
/ for test purpeses
X8 Potentialfreier Arbeitskontakt K15 zur Steuerung ﬂ ) PP
- ng) O 6_6 gl)t::?:zll;::t?:;rc;[:&;ﬁd;?gel;z:digr:i:oIIing 1 ) ? Strahlungsanzeige mit ZB / Radiation display with ZB D160 'ART'S u*
gm }13:]2%2 1 2 ’ *FC Roomlight*® or *FC-video recorder EINSCHALTKRE IS /
Schu 09.03.04 POWER-UP CIRCUIT
o e POLYD. SX 65/80 [ X2206 - 46 - 6
*| -DEAS* | 2 3 4 5
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Name Datum
Schu. 05.10.99
Schu. 09.03.04

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
+|-DEAS*

| |
MESSPUNKTE / TEST POINTS

X20
X21
X22
X23
X24
X25
X109
X110
X6
X7

28V*0elschalter/ 24V~ oil switch
24/29V~0elschalter/ 24/29V™ oil switch
29V~0elschalter/ 29V~ oil switch
24V"Schuetze/ 24V™ contactors
24/29V*Schuetze/ 24/29V" contactors
29V*Schuetze/ 29V™ contactors

S

S

o
OV_Last (ANA_GND)/ OV_load (ANA_GND)

STECKER / PLUGS

X1
X2
X3
X4
X5
X9
X10
X1
X12
X13
X14
X31
XH
X44

X45
X85
X60

X61
X62
X63
X64

X69
X66
X11
X88
X121

Trafo T1/ Transformer T1

Trafo T1/ Transformer T1

Ladeschuetz,Powerschuetz/ Load contactor, power contactor

Schaltnetzteil 230V*/ Circuit power pack 230V*

Generatorsteuerung/ Generator control

Pult/ Desk

Spannungsversorqung Anlassgeraet/ Starter power supply

Schaltnetzteil SV15V/ Circuit power pack SV15V

Power Fail/ Power fail

Spannungsversorqung D100,0190/ Power supply D100,D190

Spannungsversorqung Durchleuchtungszusatz/ Power supply for fluoroscopic attachment
DLC; HKvom System “ARTIS U* / DL(®D; HK(® from System *ARTIS"

XCS-Anschluss fuers Pult/ XCS connection for desk

Spannungsversorqung Oelschalter und Zwischenkreisspannungsversorgung fuer Heizung
Power supply for oil switch and intermediate circuit power supply for filament
Spannungsversorqung KK-Interface/ Power supply for KK interface

Spannungsversorqung fuer Anschluss 3. Strahler/ Power supply for connection of 3rd tube assembly
Externe Anschluesse (*potentialfreie Kontakte*) fuer ZB/XRAY/Raumlicht/ Videorekorder
External connections (*potential-free contacts*) for ZB/XRAY/ Room light/ Video recorder
Externe Anschluesse AP1, Roel/ External connections AP1, Roef

Externe Anschluesse AP2, Roe2/ External connections AP2, Roe2

Externe Anschluesse AP3, Roed/ External connections AP3, Roed

Externe Anschluesse (ext. Gen, Ein/Aus/ Raumlicht / Videorekorder
External connections (ext. Gen. ON/ OFF/ Room light/ Video recorder

Externe Anschluesse (XRAY_DiS;EMCY_GEN)/ External connections (XRAY_DiS;EMCY_GEN)
Spannungsversorqung Anlagencontroller/ Power supply for system controller
Ansteuerung Geraeteschuetz (Netzeingang)/ Control of unit contactor (network input)
Diamentoranschluss/ Diamentor connection

POWER_Fai|; XRAY_DiS, EMCY_GEN

D 160
EINSCHALTKRE 1S/
POWER-UP CIRCUIT

(]

POLYD.SX 65/80

X2206-46A-4
3

[ 2
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Name  Datum

Schu.  22,11.00
Schu.  08.11.05

SIEMENS AG

BEREICH NEDIZINISCHE TECHNIK
*| -DEAS*

Bauteileseite /

Component side

0 [0
i -
X3
—
L5_LADE
X12
|
V3 Vi Vo UZP_ENDLA
O | Olum 1O |un 0169
74 63 362 X2206
Olw= | O O
o
Olwe=a |O @)
un = UZN_ENDLA 2 =
JUPER /  JUMPER
X1 M Laden LT/ ZW.Loading Lf
X12 UPZ_Entladen / UPZ_Unloading
X13 NC
X14 NC
X22 UIN_Entladen / UZM_Unloading
X23 NC
X24 NC
X31 MW_Laden LS/ ZW.Looding L3
MESSPUNKTE / TEST POINTS
X32 Schutzerde / Protective ground
GLEICHRICHTER /  RECTIFIERS
V1 SKKD 109 D165
V2 SKKD 109 GLE ICHRICHTER /
V3 SKKD 109 RECTIFIERS
| X2206-4/-2

3
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st 051 .00

Schu 13.02.01

SIEMENS AG

BEREICH MEDIZINISCHE TECHNIK
*|-DEAS*

1 2 3 | 4 5
BAUTEILESEITE 7 COMPONENT SIDE LEDS 7/ LEDs
an/ on aus/ of f _
Vit ‘;IZ Rot/ red an/ on Prozessor Test nicht ok /  aus/ off Prozessor Test nicht ok /
Yy J L K6 Prozessor test not ok Prozessor test not ok
I
K0 I V12 ’EIZ Rot/ red an/ on DUE P51, Daten noch nicht aus/ of f Daten empfangen /
1 14 i V3 8 empfangen / Data received
8 Data not yet received
] L :
RV V13 ’EIZ Rot/ red an/ on  DUE P51, Daten noch nicht aus/ of f Daten empfangen /
V2 V4 : 5 gesendet / Data received
®V28 X15 Data not yet sent
13 —‘ |7 V14 ’EIZ Rot/ red an/ on  Run Anzeige /
7 20 O 1y o B Run display
0 J28 V28 t}lz Gelb/ yellow an/ on Einstellung Irisblende /
Adjustment of iris digphragm
X13 0
o® vio | V29 ’,Selz Gelb/ yellow  an/ on Einstellung Irisblende /
& Adjustment of iris digphragm
D190
K2 |:|I V30 x}lz Gruen/green an/ on 12V Programmierspannung aus/ off 12V Programmierspannung
6 ! 3 vorhanden / nicht vorhanden /
X2 v ing vitg applied . vItg not applied
a O 15 . o programning vItq applie progr. vitg not applie
V31 ’;IZ Gruen/green an/ on 15V Generator ein, vor- 15V Generator ein, nicht
9 ¥ " handen / vorhanden /
S| K4 Vit V12 15V generator ON, provided Generator ON, not provided
Y12 & g p p
" o X33 O\ Wy @V | Messpunkte /  Test points
X20 GND
21 A_GND
O
5K 110 X27 - I x4 [] X22 UL
"o [ X23 UDL (0,5 . . . 8000xUOL) / W (0.5 . . . 8o00xL)
X24 Integratorausgang /  Intregrator output
! 6 X25 Unterlagerter Regelkreis/  Cascade control circuit
8 X26 UL (BAXUDLY) /DL (64K UOL1)
TRIGGER X27 KV-Absenkung (digital) / KV reduction (digital)
9 X28 Trigger Hellsektor /  Trigger of shutter-open phase
5 . . .
5 13 o S X29 Sollwert min. Oeffnung /  Ref. value min. apening
T AND  GND 1 . ; X30 Sol Iwert max. Oeffnung /  Ref. value max. apening
QW & X31 Sollwert Irisblende /  Ref. value iris diaphragm
; % oo Stecker / Plugs
[ ” 2% Y18 X10 Irisblende /  Iris diaphragm
X1 Anschluss Fluorospot H / Connection of Fluorospot H
Jumper AUMPER Prom / PROMs X12 Anschluss BV-Einheit /  Connection of I.1. unit
ﬂ X15 Pruefstecker / Test plug D190
X2 ; 2 ? Normal Node / Normal mode J28 PAL D190 X16 Anschluss KK-Interface /  Conmection of KK interface |ONTOMAT PN /
J35  Firmware-lontomat PN / Firmware lontomat PN X18 Spannungsversorqung /  Power supply IONTOMAT PN
X19 Anschluss D100/ Connection D100

X2 O ﬂ Down | oad
1 2 3

J37  Micro-Controller 80C537 /

Microcontroller 80C537

POLYD. SX 65/80 |

X2206 - 43 - §

1

2 | 3

5
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Name Datum
Schu. 22,11,00

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
+|-DEAS*

Bauteileseite /

Component side

X3

D191 O X X2

Stecker / Plugs

X! Eingang Signal /
X2 Eingang Masse /

3 - B A

F(X8...%)

Signal input

Ground input

D191
ANSCHLUSS 1-POLIGE KAMMER /
CONNECTION OF 1-POLE CHAMBER

| X2206-51-1
3

2 |
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Name Datum
Schu 15.11.99

SIEMENS AG

BEREICH MEDIZINISCHE TECHNIK
*|-DEAS*

X18

X18

X18

X18

X18

X18

X18

X18

BAUTEILSEITE 7 COMPONENT SIDE

4 39
[ 4 1 10
J14
Xi 3 6 9 12
X4
X200 Z]
2 1 P R- § R+ N
o 0 9o oo D220
T Y901 X14 X1 X0 X12 3
X9
B
A
| 8
E | | X7 X16
X18 X19 5O M V89
GND ® ®
Jumper / JUMPERs Jumper / JUMPERs LED®s / LEDs an/on  aus/off
®) ®) ®) 'e) SIZ SIZ VI rechts/right  gruen/green an/on SiR-Freigabe/SUR release
MoOBl W M9 M B RO Vi <« . Vi links/left rot/red an/on Hartware nicht o. k./Hardware not ok
o o o o aus/off Hardware o. k./Hardware ok
B HORS nmom R R V89 t’jz Gelb/yellow an/on Iwischenkreisspannung/Intermediate circuit vol tage
@) @) @) @)
N B FILRW X9 A3 B} RALL(K STECKER / PLUGS
@) @) @) @) )
M B4 |TUBE X9 M B4 RALOOK X1 Anschluss D100 / Connection D100
o o o o X16  MAS-Messbuchse / MAS measuring socket
A B FOZIN X19 A5 B5  NTU1OK X17  MAS-Messbuchse / MAS measuring socket
o O 0 o X4 Zwischenkreis /0elschalter Anschluss/0il switch/intermediate circuit connection
A6 B6  FLLINV X19 A6 B6  TUILNTW2
@) @) @) @)
NoOBT KW 9 A Bl WS PRO / PROMs _
J1 Mikro-Controller 80C535 / Microcontrol ler 80C535 02720
@) @) @) @) . )
BB K- X9 8 B+ J11 Addressdekodierung / Addrees decoding HE | ZPLATINE/
J14 Firmware D220 / Firmware D220 FILAMENT PC BOARD
S o m SO

X200

POLYD. SX 65/80 |  X2206 - 52 - 2A

2

5
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Funktionsverw.
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<)
Name Datum

Schu,  30.05.00

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
+|-DEAS*

D220-Messpunkte /

D220-Measuring points

Stecker X18 Bl ) At VCC (+5V)
Plug X18 B2 A2 FORMS (0.1V = 1A) &
B3 A OFRS (V=) D
B4 A4 |_TUBE_ACT
Bd - 00 AS  FO_INV
B6 A6 F1_INV
B/ A7 KV+
Bg A8 KV-
Stecker X19 Bl ) Al RANGE 0
Plug X19 B2 A2 RANGE 1
BJ A3 RANGE 1_0K
B4 A4 RANGE 0_OK
BS - 00 AS  N_TUT_OK
B6 A6 TUIN_TU2
B/ A7 MPS
B8 J (Luefter/ [| A8  P_24V (+24V f. den Luefter/
ventilator) (+24V for fan ventilator)

F1 : kleiner Fokus /small focus

FO : grosser Fokus / large focus

D220
HEIZPLATINE /
FILAMENT PC BOARD

| X2206-52A-1
3
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Name Datum
02.04.96
Schu 05.12.00

SIEMENS AG

BEREICH MEDIZINISCHE TECHNIK
*|-DEAS*

1 | 2

| 4 5

BAUTEILESEITE /

COMPONENT SIDE

Blattverwendg:

Funktionsverw.

o M
s uo|’ * b
X6
X2
X48
St 7
9
1
[ ]
St X s [
" D230 -
puep [
[ ] ]
o M
52525
J35
o
X40
J [ X3 X4
13 1 15 1
14 2 16 2
20 2
r sl
LOeTSEITE / SOLDER SIDE
V65 V66
L B
V67
Y
St D250
St s H
s3

LEDS 7/ LEDs
an/ on

V35 ' d ' il i
V35 SLZ.‘ SLZ:. rechts / right Rot / re 'Core f(]l.|' Fehler.lm Prozessorkern /

V35  links/ left Gruen / green Core fail* error in processor kernel

Strahlungsfreigabe /  Radiation release

V65 ’,S,lz gelb /7 yellow Strahlungsanzeige YRAY ~ / ®  Radiation display xray
V66 t}lz qelb /7 yellow Strahlungsanzeige YRAY ~ / ®  Radiation display xray

V67 ¥

gelb /7 yellow Strahlungsanzeige XRAY / © Radiation display xray

Stecker / Plugs

X1
X2
X3
X4
X6
X48

Messpunkte /

X
X7
X40
X41
X42

Luefteranschluss / Fan connection
Schnittstelle vom Touch-Screen /
nicht belegt /  not allocated
Schnittstelle vom Display / Interface of display
Handausloeser /  Manual release button

Schnittstelle zum Generator / Interface to generator

Interface of touch screen

Test points

VPP FLASH J7 (Programmierspannung) /
VPP FLASH J12 (Programmierspannung) /
Schirmung (OV) von Stecker X48 /
Schirmung (OV) von Stecker X48 /

ov

VPP FLASH J7 (programming vol tage)
VPP FLASH J12 (programming voltage)
Shielding (OV) of plug X48
Shielding (0V) of plug X48

Schalter /7 SWITCH

N Vorkontakt (ZB) Aufnahmeausloeser /  Exposure rel. button precontact (ZB)

S2 Vorkontakt (ZB) Aufnahmeausloeser /  Exposure rel. button precontact (B)

83 Hauptkontakt (HK) Aufnahmeausloeser /  Exposure rel. button precontact (HK)

54 Hauptkontakt (HK) Aufnahmeausloeser /  Exposure rel. button precontact (HK)

S9 Unschal tung DUEP (Polydoros SX 50/80, XCS, Polxyoros LX 30/50, Polydoros SX 65/80, Polydoros LX 80) /
DUEP switchover (Polydoros SX 50/80, XCS, Polxyoros LX 30/50, Polydoros SX 65/80, Polydoros LX80 )

Summer /  Buzzer

i Quittungston, Aufnahme, Limit, Wartezeit (Roehrenlastrechner) /

Confirmation sound, exposure, limit, waiting time (tube load calculator)

Prom /  PROMs

J4

J7

J12
J20
J21
{22
435

PAL (Steuerfunktionen) /  PAL (control functions)

Pult-Firmware (Polydoros SX 50/80) / Desk firmware (Polydoros SX 50/80)
Pult-Firmware (Polydoros LX /SX65/80) / Desk firmware (Polydoros LX /5X65/80)
PAL (Steuerfunktionen) /  PAL (control functions) D230

PAL (Steuerfunktionen) /  PAL (control functions) PULT CONTROLLER /

PAL (Steuerfunktionen) /  PAL (control functions) DESK” CONTROLLER
Controller SAB 80Cad5 / Controller SAB 800935

POLYD. SX 65/80 | X206 - 53 - A

| 4 5




) Bedienpult - Selbsttest / Control console self test
Blattverwendg:
A
Kurzbeschreibung der Meldungen auf dem EL-Display: /
Short description of messages on EL Display
1 Power-On-Reset am LAN-Control ler¥ erfolgt / Power-On-Reset on LAN-Controller® carried aut.
2 Register-Test am LAN-Controller® in Ordnung / Register test on LAN-Control ler* passed.
k) Sequenzer-Test am LAN-Control ler® in Ordnung / Sequences test on LAN-Controller* passed.
- 4 Dual Port-RAM-Test am LAN-Control ler¥ in Ordnung / DP-RAM test on LAN-Control ler¥ passed.
)
~
B 5 XCS-Netz erkannt / XCS network recognised.
%é%% 6 XCS-Kommunikation erfolgreich / XCS connection successful.
§§i§ tAngezeigter Test-Schritt im EL-Display im unteren rechten Eck /
—;‘éé; — Displayed test step on EL-Display in lower right corner.
£5%2
E g%é * LAN-Controller = COM 20020
ESSE
2853
s5L e
Sk
Funktionsverw.
D
Q)
Nome?otum DZBO
Schu. 12.10.9 Pult-Controller/
DESK-CONTROLLER
e b o POLYD.SX 65/80 | X2206-93A-1
3

+|-DEAS# 1 2 |
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Funktionsverw.
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Name Datun
Schu 26.10.99

SIEMENS AG

BEREICH MEDIZINISCHE TECHNIK
*|-DEAS*

BAUTEILSEITE 7/ COMPONENT SIDE

KK1B KK1B KK1B KK?
6,6 63 o4 614
1 14 [ 14 [ 14 14
8 B B
13 13 13
7 2 7 2 7 2 20
n
VAG_ V49 __ .
8 B i m

9 o | X108
X107 [ cm—
s Y106
X105 | sm—
6 | X104
X103 | mm—
ot = X102
3 s | X100
X45
2
|
|
L1 %200
3 1
X201
1|:| 5
3 X1
9 6
V51
K ME
V50
7 ® v ¢

PROM / PROMs

J2 Applikationssoftware 27C512 / Application software 270512
J10 ACS-Netzsoftware 27C512 / ACS network software 27C512
JI7 PAL-GAL 22V10B 10ns / PAL-GAL 22V10B 10nS

SCHALTER / SWITCHES

Schichten fuer G! und G2 / Tomography for G1 and G2
Schichten fuer G3 und G4 / Tomography for G3 and G4

ST
1.2

STECKER / PLUGS

X' XCS  Kebet zur D320 / Connection to D320

X2 X(S  Kefrel zur Anlage oder Abschlussstecker /
Connection to system or termination plug

X45  Spannungsversorqung / Power supply

KK1B 61,62

KK1B G3

KK1B G4

KK1B G1-4

MESSPUNKTE / TEST POINTS

X100 OV_LAST

X101 NC

X102 ANA_GND

X103 NC

X104 2429V~

X105 NC

X106 NC

X107 NC

X108 P_24v

X110 Normal Mode: open / only for factory: close

Jumper / JUMPER

X200 2 3 Normal Mode / Normal mode
S o o
X200 4 2 3 Aufnahmeausloesung von Geraet G1 /
Exposure release from unit G
O O O . ,
X201 1 2 3 nicht bestueckt / not equipped

LED®s / LEDs
V46 £ Rot / red

an/ on

an / on  Hartware nicht ok /
HW not ok

V49 xgz Gruen / green an / on  Hardware ok / HW ok
Vo0 xgz Gruen / green an / on  Receive XCS

Vol ,§Z Gruen / green an / on  Transunit XCS

D292
KK INTERFACE-AP-XCS /

KK INTERFACE-AP-XCS

POLYD. SX 65/80  [X2206 - 55 - 1A
5
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Funktionsverw.

-~
<)
Name Datum

Schu 20.10.99
Schu 10.03.04

SIEMENS AG

BEREICH MEDIZINISCHE TECHNIK
*|-DEAS*

BLENDE / MASK

BAUTEILSEITE / COMPONENT SIDE

O
X62
]
9 9 X18
— UsS }— S Us S X3
XCS - Y3 y
X2 X0
QQRX/TX R O] O
11 21
Xi
9 9
—| | y—]S s | S |x D
427
XCS - X4 45
LWL B[ A5 D390
O D
B Al ' '
N ) T T ARTIS U
- o %
ouT X7 o)
O : :
X6 000000000000 0000
J28
LWL U2 p "
i /V12 0000000000000 000
STAT 000000000000 0000O
" [ xw ] [ x ] n
Q@ & COM - HN R 00j00000000000000
Q@ @ RX/TX P 8 O
V3
s | s o D321
W= | \lodem
R 'ARTIS U*
X5 X5 O
| |
X2206 D320

X61

Al B
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

[
1A31 B3

oDl
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

[
1018 D18

PROM / PROMs

J2  nicht bestueckt / not equipped

J10  ACS-Netzsoftware / ACS network software

J27  EPLD MACH 110 -> PIN 31 abgetrennt / disconnected (Signal WD_FF)
J28  EPLD MACH 110

J55  PAL GAL 16V8

Vi

V2

V3

STECKER / PLUGS
X1 Peripherie-Signale ( von der D160 / from the D160 )
(EMGY_GEN; XRAY_DIS; DL; HK; POWER_FAIL)

X3.US  XCS

X3.S  XCS Unbeschal tete Stecker mit Abschlussstecker versehen /
X4.US  XCS not wired connectons to be equipped with termination plug
X4.S  XCS

X5.SPC Service PC
X5.DR nicht bestueckt / not equipped

Ut g LWL-Anschluesse fuer Anlagen-Anwendungen
U2 Fiber optic connections for system applications

X171 Kabel vom X11 zum X1-Stecker der Frontplatte und zur D321.X1,X2 /
Cable from X11 to plug X1 of frontpanel and to D321.X1,X2

MESSPUNKTE / TEST POINTS

X18 nicht benutzt / not used
X61 nicht benutzt / not used
X62 nicht benutzt / not used

Jumper / JUMPER

X20 S) (?

X21 ﬁ) (3

nicht bestueckt / not equipped

nicht bestueckt / not equipped

LED*s / LEDs

an / on
SE‘ SE‘ TVI rechts / right gruen / green an / on transunit XCS
_______ | V1 links / left gruen / green an / on receive XCS
SK\ SK‘ I V2 links / left gruen / green an / on HW ok
_______ V2 rechts / right  rot / red an 7/ on  HW nicht ok / HW not ok
_______ | V3 links / left gruen / green
SE‘ SK‘ ! V3 links / left gruen / green

LOETSTUETZPUNKTE / SOLDERING POINTS
X6 EMGY_GEN® ( X1.3)

X7 XRAYDIS® ( X1.4)
X8 DL ®  (X.6)
X K @  (X.7)

D320 mit / with D321 ARTIS U
ANLAGEN-CONTROLLER-XCS

SYSTEM-CONTROLER-XCS

1 2

POLYD. SX 65/80 | X2206-57-1
5
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Name Datum
18.04.00
Schu,  17.01.01

SIEMENS AG

BEREICH MEDIZINISCHE TECHNIK
*|-DEAS*

-SEGMENTANZEIGEN /

V12

Vi1
—
I

l

l
-l — ——

-—l

l — l —

—
—

l -—l

—
—

—

l
—

— —

— —

— — — —

—

-—l

l — l —

—
—

l -—l

—
—

l —

—
—

/-SEGMENT DISPLAYS

Watchdog XCU ausser Funktion /
Watchdog XCU without function

Host 1D Error /
Host ID error

XCU wurde durch einen Warmstart gestartet. /
XCU has been started by a warm start

Power-Fail /
Power fail

Lithiumbatterie fuer XCU muss ausgetauscht werden. /
Lithium battery for XCU must be replaced.

Konfiguration ( XCS ) qeloescht. /
Configuration ( XCS ) deleted.

NV-RAM: Errorlog Checksumme falsch, /

NV-RAM: Errorlog checksum incorrect

NV-RAM: Roehrendokumentation Checksumme falsch. /
NV-RAM: Tube documentation checksum incorrect

NV-RAM: Passwort-Checksumme falsch. /
NV-RAM: Password-checksum incorrect

0K

Internes SN-Problem: ARCNET: Unterteilung durch 0 /
Internal SW problem: ARCNET: division by 0

Internes SK-Problem: ARCNET: Einzelschritt /
Internal SW problem: ARCNET: single step

ARCNET: NMI (nicht maskierbare Unterbrechung): evtl. Erdschleifenproblem /
ARCNET: NMI (non maskable interrupt): prob. ground loop problem

Internes SW-Problem: ARCNET: Fixpunkt /

Internal S problem: ARCNET: breakpoint

Internes SW-Problem: ARCNET: Ueberlauf /
Internal SW problem: ARCNET: overflow

Internes SW-Problem: ARCNET: Arraygrenzueberlauf /
Internal SW problem: ARCNET: array limits overflow
Internes SW-Problem: ARCNET: Unbekannter Bediencode /
Internal SW problem: ARCNET: unknown operation code

Internes SW-Problem: ARCNET: ECS im Bediencode /
Internal SW problem: ARCNET: ECS in operation code

Internes SW-Problem: ARCNET: Zeitgeber 1 Unterbrechung /
Internal SW problem: ARCNET: timer 1 interrupt

Internes SW-Problem: ARCNET: Zeitgeber 2 Unterbrechung /
Internal SW problem: ARCNET: timer 2 interrupt

ARCNET: Unbekannte Unterbrechung /
ARCNET: unknown interrupt

-SEGMENTANZE [GEN /

V11

V12

|

Il
Il

l

—

—

— —

-§|

— —

—

-‘l

l
— e

l

l —

l
—

l -‘l

l
—

l
—

l —

l
—

—
l
— —

l
—

— —

—

D

-‘l

/-SEGMENT DISPLAYS

ARCNET: Fehler in User-Prom J44 /

ARCNET: Error in user prom J44

Internes SW-Problem: Falsche Stackdaten /

Internal SW problem: ARCNET: Stack has invalid data

ARCNET: Kein Partner erkannt: ARCNET hat entweder einen Kurzschluss oder ist nicht mit XCU
verbunden; alle Kabel und Stecker auf Kurzschluss oder offene Leitungen ueberpruefen. /

ARCNET: No partner detected: Either ARCNET has a short circuit or is not connected to
XCU check all XCS cables and connector for shorts or open wirings.

Internes SW-Problem: ARCNET: Zweite Node 1D /
Internal SW problem: ARCNET: duplicate node-ID

ARCENT: Wiederhol te Uebertragung-Paritaetsfehler, Erdschleifen ueberpruefen /
ARCNET: repeating transmission-parity error, check for ground loops

Internes SW-Problem: ARCNET: Falsche Einstellung oder serielle Schnittstelle (Service PC).
Wird angezeigt, wenn Service PC (Default: 19200 Boud) aufgrung von XCU-Default 9600 Baud
einloggt. Anzeige erfolgt bis Autobaud erfolgreich (bis zu 60 sec.).. /

Internal SW problem: ARCNET: wrong setting or serial interface (Service PC). Usually

displayed when service PC logs in because defoult of XCU is 9600 Baud, service PC default is 19200,

Until the autobaud is successful (up to 60 seconds) the message is displayed.
Internes SW-Problem: ARCNET: Checksummenfehler auf serieller Schnittstelle /
Internal SW problem: ARCNET: Checksum error on serial interface

Internes SW-Problem: ARCNET: Empfangspuffer voll /

Internal SW problem: ARCNET: receive buffer full

Internes SW-Problem: ARCNET: Fehler im Dual-Port-RAM /

Internal SW problem: ARCNET: error in dual port RAM

Internes SW-Problem: ARCNET: Fehler im Dual-Port-RAM /

Internal SW problem: ARCNET: error in dual port RAM

Internes SW-Problem: ARCNET: Unbekannte IRB /

Internal W problem: ARCNET: unknown IRB

Internes SN-Problem: ARCNET: Unbekannte IRB /
Internal W problem: ARCNET: unknown IRB

Internes SW-Problem: ARCNET: Unbekannte IRB /
Internal W problem: ARCNET: unknown IRB

Internes SH-Problem: ARCNET: Dynamikspeicherverwaltung erfolglos /

Internal SW problem: ARCNET: Dynamic memory management failed

Internes SN-Problem: ARCNET: Max. Anzahl von Nodes (18) im Netz ueberschritten /
Internal SW problem: ARCNET: Exceeding of max. number of nodes (18) in network

Internes SH-Problem: ARCNET: Max. Anzahl von Stations-IDs im Netz ueberschritten (>32) /
Internal SW problem: ARCNET: Exceeding of max. number of station-ids in network (>32)

Internes SH-Problem: ARCNET: Max. Anzahl von Fuktions-1Ds im Netz ueberschritten (>200) /
Internal S problem: ARCNET: Exceeding of max. number of function ids in network (>200)
D320
XCS-PC CONTROLLER
FEHLERMELDUNGEN /

ARCNET

ERROR MESSAGES POLYD. SX 65/80 |

X2206-58A-2

| 2

4 5




1 2 3
~
) J-SEGMENTANZEIGEN / /-SEGMENT DISPLAYS
Blattverwendg: \ V‘H V‘|2
I {1_J| Internes SH-Problem: ARCNET: Inkompatible Control ler-Version, /
_ 1| 1| [Internal SK-problem: ARCNET: non-compatible Controller Version,
| {1 | [Internes SW-Problem: ARCNET: Telegrammuebermittlungsfehler (zu kurz) /
_I{_I{ Internal SW-problem: ARCNET: Telegramm transmission error (too short)
L [ {1 | ARCNET: Telegrammugbermittlungsfehler (zu lang) /
_I{I_I'| ARCNET: Telegramm transmission error (too lang)
|| 71| ARCNET: Objekt in unbekanntem Modus /
_ 1| 1| ARCNET: Object is in unknown mode
I [ 1| ARCNET: IN-List-Fehler (zu lang) /
QO a L[| ARCNET: IN-List error (too long)
e B I [I1| ARONET: IN-List-Fehler (zu kurz) /
ELik _I{ | ARCNET: IN-List error (too short)
‘E;f;*gj; I {1 1| MRCNET: Controller findet keinen Partner, System ist nicht bereit /
géé‘g I_I|I_I'| ARCNET: Controller does not find a partner, site not ready
_éggé | | 1| ARCNET: Controller findet keinen Partner, System ist nicht bereit /
E;‘Eéé I_I| 1| ARCNET: Controller does not find a partner, site not ready
E é%g || 1| ARGNET: Controller findet keinen Partner, System ist nicht bereit /
£ ::E I_I{I_ | ARCNET: Controller does not find a partner, site not ready
*g?:@ § I | 1| ARCNET: Komunikationsunterbrechung auf serieller Schnittstelle, Service PC hat ausge-
EEE % I_I| _I| loggt oder ist nicht verbunden. / ARCNET: Communication break down on serial interface,
<ﬁf~§ C service PC has logged off or is disconnected
\ (3]
Funktionsverw.
D
D320
O XCS-PC CONTROLLER
o S22 FEHLERMELDUNGEN /
ERROR MESSAGES
o o | X2206-58B-2
+|-DEAS* 1 2 3
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Funktionsverw.
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Name Datum
Schu 26.10.99

SIEMENS AG

BEREICH MEDIZINISCHE TECHNIK
*|-DEAS*

BAUTEILSEITE 7 COMPONENT SIDE

Vorzugslage / Default position

( Auslieferzustand / Version supplied )

kL4 4L

R19

N

UMPL

X

006 5

X5

—— N (- X2 s S I e N S

7
I I ; ; I I
| L 6N~—9 _ b 1 309 s
| 61,62 63 64 61,62 63,04,65 KK10 ] |
| O Of [0 O [0 O O Of [0 O [0 O
| oW W [ R T R EET |
| x60 [] I
I I
| et [ |
I 70 17 w0 |7 w0 70 17w |7 w0 |
| O O |0 O [ O O O |0 O [ O
: KK1B KK1B KK1B KK2 kK2 ASK1 F——-
| Ki KK10 KK16 KK23 kK17 :
| O O [O O | O] | O O O |
| ¢ Bl [t w [t w1t W[t u |

X24

I I
I I
| |
| D4OO KK N |7 200 |7 o (7 0 (7 20 |
I O O |0 O] [© O |10 O L——q
| |
| r— - - — = — — — - I r——— - - - —— — — — A |
| | |
Lo L — e o o e — = | L — e o —_ | 1

D400 KK-Steckerfeld / Patchboard

X1 XCS-Schnittstelle kebe von der D320 / XCS-Interface  Connection to-H328-

X2 XCS-Schnittstelle kabet von der Anlage oder Abschlussstecker /
XCS-Interface —Cemnection to System or termination plug

X24  Multiplier-Anschluss / Multiplier connection
X45  Spannungsversorqung / Power supply

X60  DL-Hupe / FL alarm Poten%lfreier Kontakt

X61 DL-Hupe / FL alarm  Floating contact

max ., 900V

T

D430

UMPL-GND

—1 > "I'
X2

F1
0,51

D430 MPL-Spannungsversorqung / MPL power supply

Si
i

cherung / Fuse
0,507+

Schalter / Switch

3.

N

1 Sollwertvorqabe U-WPL ueber Digital-Potentiometer J3
Setpoint input via digital potentiometer J3

Setpoint input via spindle

.2 Sollwertvorgabe U-MPL ueber Spindel-Potentiometer R19

potentiometer R19

Spindel-Potentiometer / Spindle potentiometer
Sol lwertvorgabe U-MPL / Setpoint input U-WPL

R19

D400
KK-Steckerfeld / Pat
D430

MPL-Spannungsversorg

chboard

ung / MPL power supply

POLYD. SX 65/80 |

X2206 - 89 - 1A

4
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Name Datum
Schu,  19.10.99

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
+|-DEAS*

1

0292 éKKI AP) GA
N5 (KKI DL) Kk1B(61....62)

CEN D220
Blatt,Strom [Anschluss Blatt,Strom
weg/Page | Connec- Funktion/Function weg/Page
currentpath| tion currentpath

34/1A 1 OV Last/ load
36/1A
41N 2 OV Signal
36/1A
S4/1A 3 24V~ 729V~
36/1A

4
36/1A
34/3A 5 126y —— 0l
36/3A \—1 VK
34/4A 6 B @4 |
36/1A
34/2A 7 20,8  —— 0
36/3A \—1 HK
34/4A 8 b @ o |
36/1A
34/2A 9 +24V waehrend/ during []]]
36/3A
34/4A 10 D ® o
36/2A
36/2A I Lo FO R
34/2A 12 IRODL
36/3A
36/2A 13 UV Signal  —— 63 Anwahl/ selection
34/3A 14 24y —— G2
36/3A
36/2A 15 2.DL-Druckpunkt +24V/ 2.DL-tactile touch +24V
34/2A 16 N 0,8 —— G2
36/3A
34/4A 17 124V
36/5A
34/4A 18 Bt +24v
36/5A .
34/3A 19 +24V
36/5A
34/3A 2
36/5A @

| X2206-60-3A

3
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Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Funktionsverw.

~
<)
Name Datum

Schu, 19.10.9

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
+|-DEAS*

1

N5 |
GEN

0292 éKKI )
KI L)

KK1B(63)

GA
D220

Blatt,Strom
weg/Page
currentpath

Anschlusg
Connec-
tion

Funktion/Function

Blatt,Strom
weg/Page
currentpath

/1A
36/1A
/1A
36/1A
S4/1A
36/1A

36/1A
34/2A
36/3A
34/4A
36/1A
3472
36/3A
34/4A
36/1A
3472
36/3A
34/4A
36/2A

36/2A

34/2A
36/3A

36/2A

/1A
J36/1A

34/4A
36/5A

34/4A
36/5A
34/3A
36/5A

34/4A
36/5A

OV Last/ load
0V Signal

207729V

128 —— G5
1 VK
|

B @M

+24V 0,85

D @ W '
+24V waehrend/ during HEH

D ® o

Lo JO R

W @+

HK

2.DL-Druckpunkt +24V/ 2.DL-tactile touch +24V

+24V

+V
+24
+24V
S

X2206-61-3A

3
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)

Als Betriebsgeheimnis anvertraut. Alle Rechte vorbehalten.

(" ) Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
~ Confie¢ a" titre de secret d entreprise. Tous droits reserve!

Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Funktionsverw.

~
<)
Name Datum

Schu, 19.10.9

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
+|-DEAS*

1

N5 |
GEN

0292 éKKI )
KI L)

KK1B(64)

GA
D220

Blatt,Strom
weg/Page
currentpath

Anschlusg
Connec-
tion

Funktion/Function

Blatt,Strom
weg/Page
currentpath

/1A
36/1A
/1A
36/1A
S4/1A
36/1A

36/1A
34/2A
36/3A
34/4A
36/1A
3472
36/3A
34/4A
36/1A
3472
36/3A
34/4A
36/2A

36/2A

34/2A
36/3A

36/2A

/1A
J36/1A

34/4A
36/5A

34/4A
36/5A
34/3A
36/5A

34/4A
36/5A

OV Last/ load
0V Signal

207729V

1248 —— G4
1 VK
|

B @M

+24V 0,85

D @ W '
+24V waehrend/ during HEH

D ® o

Lo JO R

W @+

HK

2.DL-Druckpunkt +24V/ 2.DL-tactile touch +24V

+24V

+V
+24
+24V
S

X2206-62-3A

3




O
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Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Funktionsverw.

O

Name Datum
Schu, 2,11,00

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
+|-DEAS*

1 2 3
0292 _ GA
oS K2 (61-64)

Blatt,Strom (A:nschluss Richtung Blatt,Strom

weg/Page | Connec- Funktion / Function weq/Page

currentpath] tion — currentpath
! Q2 ™
2 WV,
3 2@
4 50KV
|
5 I
I
; |
>
7 I
I
8 I
I
I
) |
I
10 |
|
1 110KV
34/2A 12 —> | WG, G2, /63, G4 ~
13 — | BV~ ) 2 Triplex BV mittleres Format
medium format
34/3A 4 | E
34/3A 15 +«— | A
34/3A 16 <«— | B > Schichtzeit / planigraphie tine
34/3A 17 «— | C
34/3A 18 «— | D/
9 |——| 202007~ &) 1 Duplex  Triplex BV kleines Fornat
Zoom smal format
34/4A N |e—> @
X2206-63-1

3




O
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)

Als Betriebsgeheimnis anvertraut. Alle Rechte vorbehalten.

(" ) Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
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Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos
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O

Name Datum
Schu, 13.10.99

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
+|-DEAS*

D220

N (IA(E1....¢) A
Blatt,Strom |Anschluss Stromweg/
weg/Page | Connec- Funktion/Function current
currentpath] tion path

35/28 1 0V Last/ load
35/28 2 OV Signal
35/20 3 +248y —— (I
35/2D 4 230V~ (externe Versorgung noetiq/ external supply necessary)
35/2C 5 250v=/250vr ——
1 1 K
35/2C b I8 (®230V~/250V" —
35/2C 1 230V~/250v*0,8  —— O
‘L\’ 4 KK
35/2 8 [ ® 230772500 —
35720 9 230V°/270V*waehrend  during [D]
3/2 10 D © aw.....z0es0
35/28 I @ © 230072500
35/28 12 - (23072500
35/28 13 0V-Siqnal —— (3 Anwahl/ selection
35/28 14 2507/ —— G2
35/2A 15 230V~/250V"
35/2B 16 230V~/250v*0,8  —— G2
35/2A 17 +24
35/2A 18 +24V
35/2A 19 +24V
35/2A 0 a
| X2206-64-2A




O

Blattverwendg:

)

Als Betriebsgeheimnis anvertraut. Alle Rechte vorbehalten.

(" ) Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
~ Confie¢ a" titre de secret d entreprise. Tous droits reserve!

Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Funktionsverw.

~
<)
Name Datum

Schu. 13.10.99

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
+|-DEAS*

D220
N KK1A(63) GA
Blatt,Strom |Anschluss Stromweg/
weg/Page | Connec- Funktion/Function current
currentpath] tion path
35/28 1 OV Last load
35/28 2 OV Signal
35/20 3 128 —— 63
35/20 4 230V~ (externe Versorgung noetiq/ external supply necessary)
35720 5 230V 7250V —— 63
1 - VK
35/2C b I8 (®230V~/250V" —
35/2C 1 230V~ /25070, 85 — 63
‘\* 4 VK
35/2 8 [ ® 230772500 —
35720 9 230V°/270V*waehrend  during [D]
35/2C 10 D © aw.....;002500
35/28 I @ © :2300/2500
35/28 12 - (23072500
13
14
35/2A 15 230V 7250V
16
35/2A 17 +24
35/2A 18 24V
35/2A 19 24V
35/2A 0 a
| X2206-65-2A

3
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Als Betriebsgeheimnis anvertraut. Alle Rechte vorbehalten.

(" ) Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
~ Confie¢ a" titre de secret d entreprise. Tous droits reserve!

Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Funktionsverw.

O

Name Datum
Schu. 13.10.99

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
+|-DEAS*

D220
N KK1A(64) GA
Blatt,Strom |Anschluss Stromweg/
weg/Page | Connec- Funktion/Function current
currentpath] tion path
35/28 1 OV Last load
35/28 2 OV Signal
35/20 3 128 —— G4
35/20 4 230V~ (externe Versorgung noetiq/ external supply necessary)
35720 5 230V~ 7250V —— G4
1 - VK
35/2C b I8 (®230V~/250V" —
35/2C 1 230V~ /25070, 85 —— 04
‘\* - HK
35/2 8 [ ® 230772500 —
35720 9 230V°/270V*waehrend  during [D]
35/2C 10 D © aw.....;002500
35/28 I @ © :2300/2500
35/28 12 - (23072500
13
14
35/2A 15 230V 7250V
16
35/2A 17 +24
35/2A 18 24V
35/2A 19 24V
35/2A 0 a
| X2206-66-2A

3
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(" ) Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
~ Confie¢ a" titre de secret d entreprise. Tous droits reserve!

Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Funktionsverw.

O

Name Datum
Schu, 2.11.0

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
+|-DEAS*

GEN K10 FS-IRIS
EJL(:;J[/tP':gt;m (A:g;%félcu_ss Hehtng Funktion 7/ Function E:le(:;t/tP'sgéom
currentpath| tion «—> currentpath

27A/5A 1 — | +24V Graufilter Einfohrt /  +24V gray filter inward movement
27A/5C 2 — | 24V Graufilter Ausfahrt / +24V gray filter outward movement
21A/5C b — | (VL
21A/5C 4 —» | 2N Spiegel 3/ 24V mirror 3
5 -
6 -
7 -
8 -
27A/3D 9 — | MV FS-Iris
10 _—
27A/3D i — | 0Vl
27M/5C 1 |e—| © - Istwert/ actuol value
2IA/3D 13 <« | [S-Iris Motor /7 TV iris motor
210/ 14 <«—» | fS-Iris Motor / TV iris motor
15 _—
16 —_—
17 _—
18 —_—
19 _—
N |e—| D

| X2206-67-1
3
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)

Als Betriebsgeheimnis anvertraut. Alle Rechte vorbehalten.

(" ) Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
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Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Funktionsverw.

O

Name Datum
Schu. 211,00

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
+|-DEAS*

GE K110 FL-H
EJL(:;J[/tP':gtém (A:g;%félcu_ss s Funktion / Function E:le(:;t/tP'sgéom
currentpathf tion « currentpath

27A/5A | <)
27A/5A 2 — | Pulsanforderung Rueckfuehrung HS-Trigger 40MA / 40MA HS
trigger reset pulse request
27A/5A 3 <«—— | Pulsonforderung HS-Trigger 40MA /  40MA HS
trigger pulse request
4 _
5 _
27A/5A b — | OND
7 _
8 _
9 _
10 _—
I _—
12 —_—
13 _—
14 _—
15 —_—
27A/5B 16 “— Rueckfuehrung HS / Reset HS
27A/5A 17 —> | HS
18 _—
27A/5A 19 —> | H
20 —_—
A “—
22 _—
23 —_—
24 —_—
29 —
| X2206-68-1
[ 2 3




O

Blattverwendg:
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Als Betriebsgeheimnis anvertraut. Alle Rechte vorbehalten.

(" ) Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
~ Confie¢ a" titre de secret d entreprise. Tous droits reserve!

Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Funktionsverw.

~
<)
Name Datum

Schu.  21.11.00

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
+|-DEAS*

N15

>

GEN d
Blatt,Strom [Anschlusg Richtung _ , Blatt,Strom
Cirentpot| i | +—> o el Corertot

36/28 A | e—] -10x
36/28 B |<4——]| Program A
C |——
36/28 D | €——| Program FRE
36/3B E |—»| +24V —~ 61
36/28 F | 4——| Program B
H —
J —
36/1B K |—»| +24V
36/28 L |<——]| Program C
M —
N —
P |—
36/28 R |€——]| ProgramD
S —
36/28 T |e—| H [d .
36/1B U — | Lost load
36/28 V. | €4——| Program E
36/28 W |«—| H [d.
36/28 x |—»| H [d-
Y |—
36/28 1 |<4——| ProgramF
36/28 m |l—| H [d-
BB |——
36/28 ¢ |«—| H [d
36/28 DD |<«——| Program 6
36/28 it |«—| H [d+
FF | ——
H | —
36/28 W e—— 02
KK |——
L |—
W |—
36/58 W |e—| D

| X2206-69-1
3
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Blattverwendg:

)

Als Betriebsgeheimnis anvertraut. Alle Rechte vorbehalten.

(" ) Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
~ Confie¢ a" titre de secret d entreprise. Tous droits reserve!

Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Funktionsverw.

~
<)
Name Datum

Schu, 21.11.00

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
+|-DEAS*

! 2 3
et ASK!
Blatt,Strom JAnschluss Richtung _ _ Blatt,Strom
zﬁgfzgg:m Cotril::c— «— Funktion /7 Function gﬁgfzsg[emth
36/3A 1 —| 24 61
36/3A 2 | 24V G2
36/3A 3 —| 2 63
36/3A 4 —| 2 G4
5| —
6 | —
36/3A li —| 24V 0,85 61
§ | —
9 |—
36/4A n|—s Q@ ©
N |—
2 |—
1§ |—
36/3A | —| 4 Qehrend/ during b ®
36/2A 5 |—| 24 & E
o |—
1 |—
36/1A 18 | —| L Signal/ sendl
9 |—
36/5A N |e—>| D
| X2206-70-1
1 2 3
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(" ) Proprietary data, company confidential. All rights reserved.
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Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Funktionsverw.

~
<)
Name Datum

Schu, 12.10.9

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
+|-DEAS*

1 2 3
N15
CEN KK16
Blatt,Strom |Anschluss Stromweg/
weg/Page | Connec- Funktion/Function current
currentpath] tion path
36/1A 1
2
BU2 BU1
3
Duplex Triplex BV
36/1A 4 Z00M kleines Format
smal format
36/1A 5
36/1A b max. 24V
\r\/—iéfé‘
36/2A 7 |
8 waLEV,
9 ~1%33
10
1
36/2A 12
13
14
15
16
36/2A 17
18
19
36/5A 20 D

| X2206-71-1A
3
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Confiado como secreto industrial. Nos reservamos todos los derechos

Funktionsverw.

O

Name Datum
Schu, 13.10.99

SIEMENS AG

[BEREICH IEDIZINISOHE TEGMIK
+|-DEAS*

1 2 3
’E?ESN KK17
Blatt,Strom |Anschluss Stromweg/
weg/Page | Connec- Funktion/Function current
currentpath] tion path
36/1A 1 L Signal/Signal
J6/1A / 24V Anwah | /selection
36/5A 3 * | [ systen
4
5
36/1A b +24V
1
8
9
10
i
36/5A 12 DR
13
14
15
16
17
36/1A 18 +24V
19
36/5A 2 D
X Fuer Schichtbetrieb erforderlich /
necessary for Planigraphy
| X2206-72-1A
1 2 3
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Name Datum

Schu. 09.11.99
Schu. 18.05.00
Schu. 13.02.01
Schu. 15.03.04
Sch 29.06.04
Sch 08.11.05

)

SIEMENS AG

BEREICH NEDIZINISCHE TECHNIK
*| -DEAS*

Polydoros SX 65/80

Baugruppe /

hasarb ) qroup Schaltungsunterlagen / circuit diagram X2206
ndex] A[B|C|IDIDIE|F|F[G|G|H|HIH
Rev. | 01101 /01/01/02.01/01 02/01/02/01 02 03
D100 37 75 256 %2206 | X | XXX X XX X | — | —| —| —| —
57 61 270 x2206 |O|O[O|O|O|O]OPX XXX XX
D101 38 48 079 %2206 | | XX DX XX XX XXX XX X
D110 37 75 897 %2169 | X | DX X XX X X X XX XXX
D111 37 75 272 %2206 [ XX XXX XX XX X X XX X
D115 11 71 201 %2169 | X XXX XX X XX X X X | —
7125 086 X2169 [O|O]O|O]O|O|OIO1O0I0|010O X
D160 37 74 788 %2206 | X XX X | X X |—|—|—|—|—| —| —
56 58 906 X2206 [O|O|O|OIOIOIX X X X | —|—|—
ARTIS U 74 63 958 %2206 |O|O|OIOIOIOIOIOIOIOX X X
D165 37 74 929 %2206 [ > XXX XXX X X |— | —| —| —
57 61 429 %2206 [ O|OIOIO|O|OIOIOIX X X | —|—
7463 362 %2206 | O] O]O]O]O|O] O OO O|OPX X
D190 37 74 127 %2206 | DX | XXX X XXX X | — | —| —| —
7127 397 X2206 | O[O O[O O[O O] O[O XXX
D191 37 74 820 %2218 | DX | XX DX XX X X X XXX X

X = Liefereinsatz / beginning of delivery
O = Nachtraeglicher Einbau moeglich /

subsequent Installation possible

Kombination unzulaessiqg /
Combination illegal

KOMPATIBIL ITAETSLISTE
COMPATIBILITY LIST

| X2206-90-12
3
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Name  Datum
Schu. 09.11.99
Schu. 18.05.00
Schu, 13.02.01
Schu, 15.03.04
Schu. 29.06.04
Schu. 08.11.05

)

SIEMENS AG

BEREICH NEDIZINISCHE TECHNIK
*| -DEAS*

Polydoros SX 65/80

Baugruppe /

Resamb 1y group Schaltungsunterlagen / circuit diagram X2206
index] A[B|C|D|D|E|F|F|G|G|H H|H
Rev.] 01]01/01,01,02 /0101, 02/01,02/01 02 03
D220 87 14 362 %2055 X X | X | X X X X |— |—|—|—|—|—
56 58 864 %2206|Q)|O| OO OO X XXX XXX
Heizkreis / Filament circuit
D220 86 93 111 X166 X | XX | X X XXX X X X XXX
230V Interface (Option)
D230 1175 574 %2076 X | XX X X X | —|— |— |—|—|— |—
0230 48 19 640 x2076) OO OJOIO X XX XXX XX
D292 38 26 893 %2206| > | XX | X X XXX X X X XXX
(Option)
D320 37 74 143 %2206 X | XX XX X |— |— |— |— |—|—|—
56 58 963 X2206| O|OIOIOIOIOX | XX | X |—|—|—
Nur mit D160, 56 58 906 2206
Only with D160, 56 58 906 X2206
D320 74 64 048 X220 XX
"ARTIS U”
D321 56 58 831 X220 —|—|—
D321 74 64 055 X220 XXX
"ARTIS U*
D400 38 48 145 X2206| OO XX XXX XXX X
(Option) 57 59 340 X2206| O|O|OOIOIOIO X XX XXX
D410 38 48 160 X2206| O] O|OPX XX X XX X XXX
(Option)
D420 38 48 186 X2206|O|O|O XX XX X XX X XX
(Option)
D430 56 58 724 X220 XXX XXX X
(Option)
X = Liefereinsatz / beginning of delivery
O = Nachtraeglicher Einbau moeglich /

subsequent Installation possible

Kombination unzulaessiqg /
Combination illegal

KOMPATIBIL ITAETSLISTE
COMPATIBILITY LIST

| X2206-91-12
3






