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Bedienungsanleitung

Philips Medical Systems Nederland B.V. behält sich 

das Recht vor, sowohl an dieser Bedienungsanleitung 

als auch an den darin beschriebenen Produkten 

Änderungen vorzunehmen. Die Spezifikationen der 

Anlage können ohne vorherige Ankündigung geändert 

werden. Die in dieser Bedienungsanleitung 

enthaltenen Informationen sind weder Angebote, 

Garantien, Versprechungen noch vertraglich gesicherte 

Bedingungen und sollen auch nicht als solche 

verstanden werden. Alle Änderungen werden in 

Übereinstimmung mit den für die Herstellung von 

medizinischen Geräten geltenden Bestimmungen 

vorgenommen.

Gedruckt in den Niederlanden.

Dokumentnummer 9896 001 95063, 2009

Dieses Handbuch wurde im Original von Philips 

Healthcare unter der Artikelnummer 9896 001 95013 

in englischer Sprache erarbeitet, geprüft und 

bereitgestellt.

© Koninklijke Philips Electronics N.V. 2009

Es ist untersagt, diese Dokumentation oder Teile 

davon ohne Zustimmung des Urheberrechtsinhabers 

zu vervielfältigen, zu übertragen, abzuschreiben, 

in einem Retrievalsystem zu speichern oder in andere 

menschliche Sprachen bzw. Computersprachen zu 

übersetzen.

Eine unerlaubte Vervielfältigung dieser Veröffentlichung 

verstößt nicht nur gegen das Urheberrechtsgesetz, 

sondern erschwert es Philips Medical Systems 

Nederland B.V. u. U. auch, Betreiber und Bediener mit 

genauen und aktuellen Informationen zu versorgen.

Dieses Medizinprodukt entspricht im 

Herkunftsland der benannten Stelle, die für 

dieses Produkt zuständig ist, der Richtlinie 

93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 für 
Medizinprodukte.
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Untersuchungseinstellungen

In den folgenden Tabellen gilt: Gesamtdosis/s = Dosis pro Puls x Pulsfrequenz

Standardaufnahmemodi

Untersuchungstyp Standard    Benutzerdefi-
niert*

IQ Standard IQ Hoher
Kontrast

IQ Hoher
Kontrast -
Einge-
schränkte
Untersuchun-
gen

IQ Standard -
DR600

IQ Standard -
Niedrigdo-
sisstandards

Extremitäten Fluoro FluoHQ (1) Fluoro FluoLD  

Kopf FluoHQ FluoHQ (1) FluoHQ Fluoro  

Wirbelsäule FluoHQ FluoHQ (1) FluoHQ Fluoro  

Becken FluoHQ FluoHQ (3) FluoHQ Fluoro  

Allgemein (2) (2) FluoHQ (2) (2)  

Thorax Fluoro FluoHQ (1) Fluoro Fluoro  

Herzschrittmacher Beweg. Beweg. (1) Beweg. Fluoro  

ERCP Beweg. Beweg. (1) Beweg. Fluoro  

Urologie FluoHQ FluoHQ (1) FluoHQ Fluoro  

Schmerztherapie Dig. Auf. FluoHQ FluoHQ Dig. Auf. Fluoro  

Vaskulär Extremitäten (1) (1) (1) (1) (1)  

Vaskulär Zerebral Subtr Subtr (1) Subtr Subtr  

Vaskulär Subtr Subtr Subtr Subtr Subtr  

Vaskulär CO2
(1) (1) (1) (1) (1)  

Koronararterie 15 FluoHQ FluoHQ FluoHQ FluoHQ Fluoro  

Koronararterie 23 FluoHQ FluoHQ (1) Fluoro Fluoro  

Elektrophysiologie FluoHQ FluoHQ FluoHQ FluoHQ Fluoro  

*Die Standardeinstellungen können vom Kundendienst geändert wer-
den.
(1) Verborgene Untersuchungen, die von einem Kundendienstmitar-
beiter verfügbar gemacht werden können.
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(2) Nur im Untersuchungssatz „IQ Hoher Kontrast – Eingeschränkte
Untersuchungen“ verfügbar
(3) Nicht im Untersuchungssatz „IQ Hoher Kontrast“ verfügbar

Extremitäten

Linker Hand-/Fußschalter (LDF)  Rechter Hand-/Fußschalter (HQF)

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA Aufnah-
memo-
dus

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA

15 10,00 8,00 1,80 12 FluoLD 15 9,60 19,20 4,32 30

15 16,67 13,34 3,00 12 Fluoro 15 16,00 32,00 7,20 30

15 27,78 22,22 5,00 12 FluoHQ 15 13,33 53,34 12,00 60

15 27,78 22,22 5,00 12 Beweg.(1) 15 16,67 66,67 15,00 60

15 27,78 22,22 5,00 12 Beweg.(2) 15 13,33 53,34 12,00 60

15 16,67 13,34 3,00 12 DigAuf(3) 0 165,00 660,00 9,90* 60

15 27,78 22,22 5,00 12 DigAuf(4) 0 165,00 660,00 9,90* 60

(1)Nicht für „DR600“
(2)Nur „DR600“
(3)Nur „IQ Standard“, „DR600“ und „Niedrigdosisstandard“
(4)Nur „IQ Hoher Kontrast“ und „IQ Hoher Kontrast – Eingeschränk-
te Untersuchungen“

Kopf

Linker Hand-/Fußschalter (LDF)  Rechter Hand-/Fußschalter (HQF)

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA Aufnah-
memo-
dus

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA

15 16,67 13,34 3,00 12 Fluoro 15 16,00 32,00 7,20 30

15 27,78 22,22 5,00 12 FluoHQ 15 13,33 53,34 12,00 60

15 18,52 37,04 8,33 30 Boost(1) 15 18,52 74,07 16,67 60

15 27,78 22,22 5,00 12 Beweg.(1) 15 16,67 66,67 15,00 60
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Linker Hand-/Fußschalter (LDF)  Rechter Hand-/Fußschalter (HQF)

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA Aufnah-
memo-
dus

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA

15 27,78 22,22 5,00 12 Beweg.(2) 15 13,33 53,34 12,00 60

15 27,78 22,22 5,00 12 DigAuf 0 165,00 660,00 9,90* 60

(1)Nicht für „DR600“
(2)Nur „DR600“

Wirbelsäule

Linker Hand-/Fußschalter (LDF)  Rechter Hand-/Fußschalter (HQF)

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA Aufnah-
memo-
dus

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA

15 16,67 13,34 3,00 12 Fluoro 15 16,00 32,00 7,20 30

15 27,78 22,22 5,00 12 FluoHQ 15 13,33 53,34 12,00 60

15 18,52 37,04 8,33 30 Boost(1) 15 18,52 74,07 16,67 60

15 27,78 22,22 5,00 12 Beweg.(1) 15 16,67 66,67 15,00 60

15 27,78 22,22 5,00 12 Beweg.(2) 15 13,33 53,34 12,00 60

15 27,78 22,22 5,00 12 DigAuf 0 165,00 660,00 9,90* 60

(1)Nicht für „DR600“
(2)Nur „DR600“

Becken

Die Untersuchungseinstellungen für das Becken stehen im Untersuchungssatz

„IQ Hoher Kontrast – Eingeschränkte Untersuchungen“ nicht zur Verfügung.
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Linker Hand-/Fußschalter (LDF)  Rechter Hand-/Fußschalter (HQF)

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA Aufnah-
memo-
dus

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA

15 16,67 13,34 3,00 12 Fluoro 15 16,00 32,00 7,20 30

15 27,78 22,22 5,00 12 FluoHQ 15 13,33 53,34 12,00 60

15 18,52 37,04 8,33 30 Boost(1) 15 18,52 74,07 16,67 60

15 27,78 22,22 5,00 12 Beweg.(1) 15 16,67 66,67 15,00 60

15 27,78 22,22 5,00 12 Beweg.(2) 15 13,33 53,34 12,00 60

15 27,78 22,22 5,00 12 DigAuf 0 165,00 660,00 9,90* 60

(1)Nicht für „DR600“
(2)Nur „DR600“
 
 

Allgemein

Die Untersuchungseinstellungen der Kategorie „Allgemein“ stehen nur im Un-

tersuchungssatz „IQ Hoher Kontrast – Eingeschränkte Untersuchungen“ zur Ver-

fügung.

Linker Hand-/Fußschalter (LDF)  Rechter Hand-/Fußschalter (HQF)

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA Aufnah-
memo-
dus

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA

15 16,67 13,34 3,00 12 Fluoro 15 16,00 32,00 7,20 30

15 27,78 22,22 5,00 12 FluoHQ 15 13,33 53,34 12,00 60

15 18,52 37,04 8,33 30 Boost 15 18,52 74,07 16,67 60

15 27,78 22,22 5,00 12 Beweg. 15 16,67 66,67 15,00 60

15 27,78 22,22 5,00 12 DigAuf 0 100,00 400,00 6,00* 60
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Thorax

Linker Hand-/Fußschalter (LDF)  Rechter Hand-/Fußschalter (HQF)

Pulsfre-
quenz
(pps)

Puls-
breite
(ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max.
mA

Aufnahme-
modus

Pulsfre-
quenz
(pps)

Puls-
breite
(ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max.
mA

15 16,67 13,34 3,00 12 Fluoro 15 16,00 32,00 7,20 30

15 27,78 22,22 5,00 12 FluoHQ 15 13,33 53,34 12,00 60

15 18,52 37,04 8,33 30 Boost(1) 15 18,52 74,07 16,67 60

15 27,78 22,22 5,00 12 Beweg.(1) 15 16,67 66,67 15,00 60

15 27,78 22,22 5,00 12 Beweg.(2) 15 13,33 53,34 12,00 60

15 16,67 13,34 3,00 12 DigAuf(3) 0 100,00 400,00 6,00* 60

15 27,78 22,22 5,00 12 DigAuf(4) 0 100,00 400,00 6,00* 60

(1)Nicht für „DR600“
(2)Nur „DR600“
(3)Nur „IQ Standard“, „DR600“ und „Niedrigdosisstandard“
(4)Nur „IQ Hoher Kontrast“ und „IQ Hoher Kontrast – Eingeschränk-
te Untersuchungen“

Herzschrittmacher

Linker Hand-/Fußschalter (LDF)  Rechter Hand-/Fußschalter (HQF)

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA Aufnah-
memo-
dus

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA

15 16,67 13,34 3,00 12 Fluoro 15 16,00 32,00 7,20 30

15 27,78 22,22 5,00 12 FluoHQ 15 13,33 53,34 12,00 60

15 18,52 37,04 8,33 30 Boost(1) 15 18,52 74,07 16,67 60

15 27,78 22,22 5,00 12 Beweg.(1) 15 16,67 66,67 15,00 60

15 27,78 22,22 5,00 12 Beweg.(2) 15 13,33 53,34 12,00 60

15 16,67 13,34 3,00 12 DigAuf(3) 0 165,00 660,00 9,90* 60

15 27,78 22,22 5,00 12 DigAuf(4) 0 165,00 660,00 9,90* 60

(1)Nicht für „DR600“
(2)Nur „DR600“
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(3)Nur „IQ Standard“, „DR600“ und „Niedrigdosisstandard“
(4)Nur „IQ Hoher Kontrast“ und „IQ Hoher Kontrast – Eingeschränk-
te Untersuchungen“

ERCP

Linker Hand-/Fußschalter (LDF)  Rechter Hand-/Fußschalter (HQF)

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA Aufnah-
memo-
dus

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA

15 16,67 13,34 3,00 12 Fluoro 15 16,00 32,00 7,20 30

15 27,78 22,22 5,00 12 FluoHQ 15 13,33 53,34 12,00 60

15 18,52 37,04 8,33 30 Boost(1) 15 18,52 74,07 16,67 60

15 27,78 22,22 5,00 12 Beweg.(1) 15 16,67 66,67 15,00 60

15 27,78 22,22 5,00 12 Beweg.(2) 15 13,33 53,34 12,00 60

15 27,78 22,22 5,00 12 DigAuf 0 165,00 660,00 9,90* 60

(1)Nicht für „DR600“
(2)Nur „DR600“

Urologie

Linker Hand-/Fußschalter (LDF)  Rechter Hand-/Fußschalter (HQF)

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA Aufnah-
memo-
dus

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA

15 16,67 13,34 3,00 12 Fluoro 15 16,00 32,00 7,20 30

15 27,78 22,22 5,00 12 FluoHQ 15 13,33 53,34 12,00 60

15 18,52 37,04 8,33 30 Boost(1) 15 18,52 74,07 16,67 60

15 27,78 22,22 5,00 12 Beweg.(1) 15 16,67 66,67 15,00 60

15 27,78 22,22 5,00 12 Beweg.(2) 15 13,33 53,34 12,00 60

15 27,78 22,22 5,00 12 DigAuf 0 165,00 660,00 9,90* 60

(1)Nicht für „DR600“
(2)Nur „DR600“
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Schmerztherapie

Linker Hand-/Fußschalter (LDF)  Rechter Hand-/Fußschalter (HQF)

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA Aufnah-
memo-
dus

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA

15 16,67 13,34 3,00 12 Fluoro 15 16,00 32,00 7,20 30

15 27,78 22,22 5,00 12 FluoHQ 15 13,33 53,34 12,00 60

15 18,52 37,04 8,33 30 Boost(1) 15 18,52 74,07 16,67 60

15 27,78 22,22 5,00 12 Subtr 15 13,33 53,34 12,00 60

15 27,78 22,22 5,00 12 DigAuf 0 165,00 660,00 9,90* 60

(1)Nicht für „DR600“

Vaskulär Extremitäten

Linker Hand-/Fußschalter (LDF)  Rechter Hand-/Fußschalter (HQF)

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA Aufnah-
memo-
dus

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA

12 10,42 8,34 1,50 12 Beweg. 12 16,67 33,34 6,00 30

12 10,42 8,34 1,50 12 Subtr 12 16,67 33,34 6,00 30

12 10,42 8,34 1,50 12 Trace 12 16,67 33,34 6,00 30

12 10,42 8,34 1,50 12 Roadmp 12 10,00 20,00 3,60 30

12 10,42 8,34 1,50 12 DigAuf 0 165,00 660,00 9,90* 60
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Vaskulär Zerebral

Linker Hand-/Fußschalter (LDF)  Rechter Hand-/Fußschalter (HQF)

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA Aufnah-
memo-
dus

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA

12 17,36 13,89 2,50 12 Fluoro 12 16,67 33,34 6,00 30

12 17,36 13,89 2,50 12 Subtr 12 16,67 66,67 12,00 60

12 17,36 13,89 2,50 12 Trace 12 16,67 66,67 12,00 60

12 17,36 13,89 2,50 12 Roadmp 12 16,67 33,34 6,00 30

12 17,36 13,89 2,50 12 DigAuf 0 165,00 660,00 9,90* 60

Vaskulär

Linker Hand-/Fußschalter (LDF)  Rechter Hand-/Fußschalter (HQF)

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA Aufnah-
memo-
dus

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA

15 27,78 22,22 5,00 12 Beweg. 15 13,33 53,34 12,00 60

15 27,78 22,22 5,00 12 Subtr 15 13,33 53,34 12,00 60

15 27,78 22,22 5,00 12 Trace 15 13,33 53,34 12,00 60

15 27,78 22,22 5,00 12 Roadmp 15 16,00 32,00 7,20 30

15 27,78 22,22 5,00 12 DigAuf 0 165,00 660,00 9,90* 60

Vaskulär CO2

Linker Hand-/Fußschalter (LDF)  Rechter Hand-/Fußschalter (HQF)

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA Aufnah-
memo-
dus

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA

12 17,36 13,89 2,50 12 Fluoro 12 16,67 33,34 6,00 30

12 17,36 13,89 2,50 12 Subtr 12 16,67 66,67 12,00 60

1.13

1.14

1.15

Ph
ili

ps
 H

ea
lth

ca
re

Vaskulär Zerebral 1.13

Philips Veradius Ver. 1.1 Untersuchungseinstellungen 11



Linker Hand-/Fußschalter (LDF)  Rechter Hand-/Fußschalter (HQF)

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA Aufnah-
memo-
dus

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA

12 17,36 13,89 2,50 12 Trace 12 16,67 66,67 12,00 60

12 17,36 13,89 2,50 12 Roadmp 12 16,67 33,34 6,00 30

12 17,36 13,89 2,50 12 DigAuf 0 165,00 660,00 9,90* 60

Koronararterie 15

Linker Hand-/Fußschalter (LDF)  Rechter Hand-/Fußschalter (HQF)

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA Aufnah-
memo-
dus

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA

15 16,67 13,34 3,00 12 Fluoro 15 16,00 32,00 7,20 30

15 27,78 22,22 5,00 12 FluoHQ 15 13,33 53,34 12,00 60

15 27,78 22,22 5,00 12 DigAuf 0 100,00 400,00 6,00* 60

Koronararterie 23

Linker Hand-/Fußschalter (LDF)  Rechter Hand-/Fußschalter (HQF)

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA Aufnah-
memodus

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA

23 10,40 8,32 2,83 12 Fluoro 23 8,00 32,00 10,90 60

23 10,40 8,32 2,83 12 FluoHQ(1) 23 10,40 41,60 14,16 60

23 10,40 8,32 2,83 12 DigAuf 0 100,00 833,32 12,50* 125

(1)Nicht für „DR600“
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Elektrophysiologie

Linker Hand-/Fußschalter (LDF)  Rechter Hand-/Fußschalter (HQF)

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA Aufnah-
memo-
dus

Pulsfre-
quenz
(pps)

Pulsbrei-
te (ms)

Dosis
pro Puls
(nGy)

Max.
mA/
mAs*
(Mittel-
wert)

Max. mA

20 12,63 10,10 3,00 12 Fluoro 20 12,12 24,24 7,20 30

20 16,84 13,47 4,00 12 FluoHQ 20 10,10 40,40 12,00 60

20 16,84 13,47 4,00 12 DigAuf 0 100,00 400,00 6,00* 60

1.18
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